SPL

1. maje 432
735 31 BOHUMIN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C %Mn %Si %P %S %Cu %Cr %Ni %Al %Mo | %W %V %Ti %Co %B %Nb %N
2,285+
0,0238 2,312
0,603* 0,0253 0,300 2,383
0,664* 0,0408 0,0264 0,310 2,384 1,216 0,0153*
0,686 | 0934 0,0416 | 0,0272 | 0,313 | 5604 | 2,426 1,232 0,877 | 0,0222
0,690 0,949 0,717* 0,0419 0,0273 0,314 5,643 2,426 1,237 0,881 0,0228
0,702 | 0960 | 0,797 | 00419 | 00274 | 0314 | 5644 | 2436 1,246 | 0,815 | 0885 | 00244 | 0,108
0,703 | 0972 | 0811 | 00432 | 00276 | 0317 | 5684 | 2441 | 00342 | 1,252 | 0,899 | 0,888 | 0,0246 | 0,110 0,0244
0,703 | 0973 | 0816 | 00433 | 00276 | 0317 | 5696 | 2442 | 00390 | 1,252 | 0946 | 0,888 | 0,0253 | 0,110 0,0244
0,704 0,977 0,818 0,0440 0,0277 0,317 5,706 2,450 0,0414 1,268 0,946 0,899 0,0258 0,115 0,0078 0,0246
0,706 0,978 0,835 0,0444 | 0,0277 0,318 5,707 2,450 0,0421 1,276 0,959 0,900 0,0260 0,115 0,0093 | 0,0256
0,706 0,982 0,836 0,0449 0,0277 0,318 5,709 2,462 0,0438 1,279 0,973 0,903 0,0260 0,116 0,0094 0,0257
0,707 | 0985 | 0,837 | 00450 | 00282 | 0319 | 5734 [ 2463 | 00454 | 1,280 | 0976 | 0,906 | 0,0265 | 0,116 0,0110 | 0,0260
0,708 0,988 0,837 0,0450 0,0282 0,320 5,735 2,464 0,0454 1,280 0,982 0,910 0,0266 0,116 0,0406 0,0117 0,0262
0,709 0,990 0,843 0,0451 0,0288 0,321 5,755 2,466 0,0456 1,289 0,990 0,910 0,0268 0,117 0,0445 0,0146 0,0262
0,711 0,993 0,848 0,0456 0,0288 0,321 5,770 2,470 0,0458 1,294 1,015 0,914 0,0269 0,117 0,0447 0,0149 0,0264
0,714 0,995 0,855 0,0458 0,0288 0,323 5,774 2,471 0,0461 1,294 1,015 0,923 0,0271 0,118 0,0461 0,0149 0,0267
0,715 | 1,001 | 0857 | 00473 | 00291 | 0324 | 5782 | 2472 | 00462 | 1,304 | 1,017 | 0926 | 00275 | 0,119 | 0,0470 | 0,0150 | 0,0272
0,720 | 1,002 | 0861 | 00480 | 00293 | 0,324 | 5786 | 2476 | 00465 | 1,304 | 1,018 | 0927 | 00276 | 0,120 | 0,0472 | 0,0151 | 0,0274
0,721 | 1,003 | 0862 | 00482 | 00294 | 0325 | 5792 | 2477 | 00466 | 1,308 | 1,020 | 0932 | 00280 | 0,120 | 0,0480 | 0,0157 | 0,0277
0,722 1,003 0,864 0,0489 0,0297 0,328 5,800 2,491 0,0476 1,308 1,029 0,933 0,0280 0,120 0,0504 0,0158 0,0277
0,722 | 1,005 [ 0864 | 00495 | 00300 | 0,331 | 5803 | 2492 | 00481 | 1,315 | 1,029 | 0938 | 00282 | 0,121 | 0,0853* | 0,0178 | 0,0283
0,722 1,006 0,865 0,0504 0,0304 0,334 5,806 2,498 0,0481 1,317 1,030 0,939 0,0286 0,122 0,0192 0,0287
0,722 | 1,011 | 0870 | 00510 | 00312 | 0,334 | 5808 | 2501 | 00485 | 1,320 | 1,045 | 0,939 | 00288 | 0,123 0,0194 | 0,0299
0,723 1,013 0,871 0,0514 0,0316 0,337 5,810 2,508 0,0516 1,330 1,047 0,940 0,0310 0,123 0,0194
0,730 1,015 0,878 0,0324 0,340 5,813 2,516 0,0552 1,346 1,047 0,940 0,0311 0,124 0,0224
0,732 1,016 0,909 0,0326 0,341 5,815 2,519 0,0557 1,351 1,050 0,941 0,0340 0,125
0,750 | 1,017 | 0,913 00331 | 0341 | 5834 | 2534 | 0,0676*| 1,372 | 1,066 | 0,943 0,135+
1,020 | 0,918 0,389* | 5849 | 2,592 | 0,131* | 1375 | 1,091 | 0948 0,137+
1,023 5855 | 3,031* 1,677 | 1156 | 0,949 0,145+
1,044 5,902 0,953
1,318* 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785*
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjagny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theebelow
laboratorni vysledekdastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - K&d ®astnika: 1

| referenzeevasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|12y 1>2

Z-scoring see Annex 2

|2 [>2

Z-scoring viz. Filoha 2
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Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C %Mn %Si %P %S %Cu %Cr %Ni %Al %Mo | %W %V %Ti %Co %B %Nb %N
2,285+
0,0238 2,312*
0,603* 0,0253 0,300 2,383
0,664* 0,0408 0,0264 0,310 2,384 1,216 0,0153*
0,686 0,934 0,0416 0,0272 0,313 5,604 2,426 1,232 0,877 0,0222
0,690 0,949 0,717* 0,0419 0,0273 0,314 5,643 2,426 1,237 0,881 0,0228
0,702 | 0960 | 0,797 | 00419 | 00274 | 0314 | 5644 | 2436 1,246 | 0,815* | 0,885 | 00244 | 0,108
0,703 0,972 0,811 0,0432 0,0276 0,317 5,684 2,441 0,0342 1,252 0,899 0,888 0,0246 0,110 0,0244
0,703 | 0973 | 0816 | 00433 | 00276 | 0317 [ 5696 | 2442 | 00390 | 1,252 | 0,946 | 0,888 | 0,0253 | 0,110 0,0244
0,704 0,977 0,818 0,0440 0,0277 0,317 5,706 2,450 0,0414 1,268 0,946 0,899 0,0258 0,115 0,0078 0,0246
0,706 | 0978 | 0,835 | 00444 [ 00277 | 05318 | 5707 | 2450 | 00421 | 1,276 | 0959 [ 0,900 | 0,0260 | 0,115 0,0093 | 0,0256
0,706 | 0982 | 0836 | 00449 | 00277 | 0318 | 5709 | 2462 | 00438 | 1,279 | 0973 | 0903 | 00260 | 0,116 0,0094 | 0,0257
0,707 | 0985 | 0,837 | 00450 | 00282 | 0319 | 5734 | 2463 | 00454 | 1,280 | 0976 | 0,906 | 0,265 | 0,116 0,0110 | 0,0260
0,708 | 0988 | 0,837 | 00450 | 00282 | 0320 | 5735 | 2464 | 00454 | 1,280 | 0982 | 0910 | 00266 | 0,116 | 0,0406 | 0,0117 | 0,0262
0,709 0,990 0,843 0,0451 0,0288 0,321 5,755 2,466 0,0456 1,289 0,990 0,910 0,0268 0,117 0,0445 0,0146 0,0262
0,711 0,993 0,848 0,0456 0,0288 0,321 5,770 2,470 0,0458 1,294 1,015 0,914 0,0269 0,117 0,0447 0,0149 0,0264
0,714 0,995 0,855 0,0458 0,0288 0,323 5,774 2,471 0,0461 1,294 1,015 0,923 0,0271 0,118 0,0461 0,0149 0,0267
0,715 1,001 0,857 0,0473 0,0291 0,324 5,782 2,472 0,0462 1,304 1,017 0,926 0,0275 0,119 0,0470 0,0150 0,0272
0,720 1,002 0,861 0,0480 | 0,0293 0,324 5,786 2,476 0,0465 1,304 1,018 0,927 0,0276 0,120 0,0472 | 0,0151 | 0,0274
0,721 1,003 0,862 0,0482 0,0294 0,325 5,792 2,477 0,0466 1,308 1,020 0,932 0,0280 0,120 0,0480 0,0157 0,0277
0,722 | 1,003 | 0864 | 00489 | 00297 | 0328 | 5800 | 2491 | 00476 | 1,308 | 1,029 | 0,933 | 0,280 | 0,120 | 0,0504 | 0,0158 | 0,0277
0,722 1,005 0,864 0,0495 0,0300 0,331 5,803 2,492 0,0481 1,315 1,029 0,938 0,0282 0,121 0,0853* 0,0178 0,0283
0,722 1,006 0,865 0,0504 0,0304 0,334 5,806 2,498 0,0481 1,317 1,030 0,939 0,0286 0,122 0,0192 0,0287
0,722 1,011 0,870 0,0510 | 0,0312 0,334 5,808 2,501 0,0485 1,320 1,045 0,939 0,0288 0,123 0,0194 | 0,0299
0,723 1,013 0,871 0,0514 0,0316 0,337 5,810 2,508 0,0516 1,330 1,047 0,940 0,0310 0,123 0,0194
0,730 | 1,015 | 0,878 0,0324 | 0340 | 5813 | 2516 | 0,552 | 1,346 | 1,047 | 0940 | 00311 | 0,124 0,0224
0,732 1,016 0,909 0,0326 0,341 5,815 2,519 0,0557 1,351 1,050 0,941 0,0340 0,125
0,750 | 1,017 | 0,913 00331 | 0341 | 5834 | 2534 | 00676*| 1,372 | 1,066 | 0,943 0,135+
1,020 0,918 0,389* 5,849 2,592 0,1131* 1,375 1,091 0,948 0,137*
1,023 5,855 3,031* 1,677 1,156 0,949 0,145*
1,044 5,902 0,953
1,318* 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785*
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjagny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theebelow
laboratorni vysledekaastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - K&d ®astnika: 2

| referenzeevasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|12y 1>2

Z-scoring see Annex 2

|2 [>2

Z-scoring viz. Filoha 2
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Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C %Mn %Si %P %S %Cu %Cr %Ni %Al %Mo | %W %V %Ti %Co %B %Nb %N
2,285+
0,0238 2,312*
0,603* 0,0253 0,300 2,383
0,664* 0,0408 [ 0,0264 | 0,310 2,384 1,216 0,0153*
0,686 0,934 0,0416 0,0272 0,313 5,604 2,426 1,232 0,877 0,0222
0,69 | 0949 | 0,717* | 00419 | 00273 | 0314 | 5643 [ 2,426 1,237 0,881 | 0,0228
0,702 | 0960 | 0,797 | 00419 | 00274 | 0314 | 5644 | 2436 1,246 | 0815* | 0,885 | 00244 | 0,108
0,703 | 0972 | 0811 | 00432 | 00276 | 0317 | 5684 | 2441 | 00342 | 1,252 | 0,899 | 0,888 | 0,0246 | 0,110 0,0244
0,703 | 0973 | 0816 | 00433 | 00276 | 0317 | 5696 | 2442 | 00390 | 1,252 | 0946 | 0,888 | 0,0253 | 0,110 0,0244
0,704 | 0977 | 0818 | 00440 | 00277 | 0317 | 5706 | 2450 | 00414 | 1,268 | 0946 | 0,899 | 0,0258 | 0,115 0,0078 | 0,0246
0,706 0,978 0,835 0,0444 0,0277 0,318 5,707 2,450 0,0421 1,276 0,959 0,900 0,0260 0,115 0,0093 0,0256
0,706 0,982 0,836 0,0449 0,0277 0,318 5,709 2,462 0,0438 1,279 0,973 0,903 0,0260 0,116 0,0094 0,0257
0,707 0,985 0,837 0,0450 0,0282 0,319 5,734 2,463 0,0454 1,280 0,976 0,906 0,0265 0,116 0,0110 0,0260
0,708 | 0,988 | 0,837 | 00450 | 00282 | 0320 | 5735 | 2464 | 00454 | 1,280 | 0982 | 0910 | 00266 | 0,116 | 0,0406 | 0,0117 | 0,0262
0,709 0,990 0,843 0,0451 0,0288 0,321 5,755 2,466 0,0456 1,289 0,990 0,910 0,0268 0,117 0,0445 0,0146 0,0262
0,711 | 0993 | 0848 | 00456 | 00288 | 0321 [ 5770 | 2470 | 00458 | 1,294 | 1,015 | 0,914 | 00269 | 0,117 | 0,0447 | 0,0149 | 0,0264
0,714 | 0995 | 0855 | 00458 | 00288 | 0,323 | 5774 | 2471 | 00461 | 1,294 | 1,015 | 0923 | 00271 | 0,118 | 0,0461 | 0,0149 | 0,0267
0,715 | 1,001 | 0857 | 00473 | 00291 | 0324 | 5782 | 2472 | 00462 | 1,304 | 1,017 | 0926 | 00275 | 0,119 | 0,0470 | 0,0150 | 0,0272
0,720 | 1,002 | 0861 | 00480 | 00293 | 0,324 | 5786 | 2476 | 00465 | 1,304 | 1,018 | 0927 | 00276 | 0,120 | 0,0472 | 0,0151 | 0,0274
0,721 1,003 0,862 0,0482 0,0294 0,325 5,792 2,477 0,0466 1,308 1,020 0,932 0,0280 0,120 0,0480 0,0157 0,0277
0,722 1,003 0,864 0,0489 0,0297 0,328 5,800 2,491 0,0476 1,308 1,029 0,933 0,0280 0,120 0,0504 0,0158 0,0277
0,722 1,005 0,864 0,0495 0,0300 0,331 5,803 2,492 0,0481 1,315 1,029 0,938 0,0282 0,121 0,0853* 0,0178 0,0283
0,722 1,006 0,865 0,0504 0,0304 0,334 5,806 2,498 0,0481 1,317 1,030 0,939 0,0286 0,122 0,0192 0,0287
0,722 1,011 0,870 0,0510 0,0312 0,334 5,808 2,501 0,0485 1,320 1,045 0,939 0,0288 0,123 0,0194 0,0299
0,723 | 1,013 | 0871 | 00514 | 00316 | 0337 | 5810 | 2508 [ 00516 | 1,330 | 1,047 | 0940 | 0,310 | 0,123 0,0194
0,730 1,015 0,878 0,0324 0,340 5,813 2,516 0,0552 1,346 1,047 0,940 0,0311 0,124 0,0224
0,732 | 1,016 | 0,909 0,0326 | 0341 | 5815 | 2519 | 00557 | 1,351 | 1,050 | 0,941 | 0,0340 | 0,125
0,750 1,017 0,913 0,0331 0,341 5,834 2,534 0,0676* 1,372 1,066 0,943 0,135*
1,020 0,918 0,389* 5,849 2,592 0,1131* 1,375 1,091 0,948 0,137*
1,023 5,855 3,031* 1,677 1,156 0,949 0,145*
1,044 5,902 0,953
1,318* 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785*
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjagny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theebelow
laboratorni vysledekaastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - K&d ®astnika: 3

| referenzeevasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|12y 1>2

Z-scoring see Annex 2

|2 [>2

Z-scoring viz. Filoha 2
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Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C %Mn %Si %P %S %Cu %Cr %Ni %Al %Mo | %W %V %Ti %Co %B %Nb %N
2,285+
0,0238 2,312*
0,603* 0,0253 | 0,300 2,383
0,664* 0,0408 | 0,0264 | 0,310 2,384 1,216 0,0153*
0,686 | 0934 0,0416 | 0,0272 | 0313 | 5604 | 2,426 1,232 0,877 | 0,0222
0,690 | 0949 | 0,717* | 00419 | 00273 | 0314 | 5643 | 2426 1,237 0,881 | 0,0228
0,702 | 0960 | 0,797 | 00419 | 00274 | 0314 | 5644 | 2436 1,246 | 0815* | 0885 | 00244 | 0,108
0,703 | 0972 | 0811 | 00432 | 00276 | 0317 | 5684 | 2441 | 00342 | 1,252 | 0,899 | 0,888 | 0,0246 | 0,110 0,0244
0,703 0,973 0,816 0,0433 0,0276 0,317 5,696 2,442 0,0390 1,252 0,946 0,888 0,0253 0,110 0,0244
0,704 [ 0977 | 0818 | 00440 | 00277 [ 0317 | 5706 [ 2,450 | 00414 | 1,268 | 0946 | 0,899 | 0,0258 | 0,115 0,0078 | 0,0246
0,706 | 0978 | 0,835 | 00444 | 00277 | 0318 | 5707 | 2450 | 00421 | 1,276 | 0,959 | 0,900 | 0,0260 | 0,115 0,0093 | 0,0256
0,706 | 0982 | 0836 | 00449 | 00277 | 0318 | 5709 | 2462 | 00438 | 1,279 | 0973 | 0903 | 00260 | 0,116 0,0094 | 0,0257
0,707 0,985 0,837 0,0450 0,0282 0,319 5,734 2,463 0,0454 1,280 0,976 0,906 0,0265 0,116 0,0110 0,0260
0,708 | 0988 | 0,837 [ 00450 | 00282 | 0320 | 5735 | 2464 | 00454 | 1,280 [ 0,982 | 0,910 | 00266 | 0,116 | 0,0406 | 0,0117 | 0,0262
0,709 | 0990 | 0843 | 00451 | 00288 | 0321 | 5755 | 2,466 | 00456 | 1,289 | 0,990 | 0,910 | 0,268 | 0,117 | 0,0445 | 0,0146 | 0,0262
0,711 | 0993 | 0848 | 00456 | 00288 | 0321 | 5770 | 2470 | 00458 | 1,294 | 1,015 | 0914 | 00269 | 0,117 | 0,0447 | 0,0149 | 0,0264
0,714 | 0995 | 0855 | 00458 | 00288 | 0,323 | 5774 | 2471 | 00461 | 1,294 | 1,015 | 0923 | 00271 | 0,118 | 0,0461 | 0,0149 | 0,0267
0,715 | 1,001 | 0857 | 00473 | 00291 | 0,324 | 5782 | 2472 | 00462 | 1,304 | 1,017 | 0926 | 00275 | 0,119 | 0,0470 | 0,0150 | 0,0272
0,720 1,002 0,861 0,0480 0,0293 0,324 5,786 2,476 0,0465 1,304 1,018 0,927 0,0276 0,120 0,0472 0,0151 0,0274
0,721 | 1,003 [ 0862 | 00482 | 00294 | 0325 | 5792 | 2477 | 00466 | 1,308 | 1,020 | 0932 | 0,280 | 0,120 | 0,0480 | 0,0157 | 0,0277
0,722 1,003 0,864 0,0489 0,0297 0,328 5,800 2,491 0,0476 1,308 1,029 0,933 0,0280 0,120 0,0504 0,0158 0,0277
0,722 | 1,005 | 0864 | 00495 [ 00300 | 0,331 | 5803 | 2492 | 00481 | 1,315 | 1,029 | 0938 | 00282 | 0,121 | 0,0853* | 0,0178 | 0,0283
0,722 | 1,006 | 0865 | 00504 | 00304 | 0334 | 5806 | 2498 | 00481 | 1,317 | 1,030 | 0939 | 00286 | 0,122 0,0192 | 0,0287
0,722 | 1,011 | 0870 | 00510 | 00312 | 0,334 | 5808 | 2501 | 00485 | 1,320 | 1,045 | 0939 | 00288 | 0,123 0,0194 | 0,0299
0,723 1,013 0,871 0,0514 0,0316 0,337 5,810 2,508 0,0516 1,330 1,047 0,940 0,0310 0,123 0,0194
0,730 | 1,015 | 0,878 0,324 | 0340 | 5813 | 2516 | 00552 [ 1,346 | 1,047 | 0940 | 00311 | 0,124 0,0224
0,732 1,016 0,909 0,0326 0,341 5,815 2,519 0,0557 1,351 1,050 0,941 0,0340 0,125
0,750 1,017 0,913 0,0331 0,341 5,834 2,534 0,0676* 1,372 1,066 0,943 0,135*
1,020 0,918 0,389* 5,849 2,592 0,1131* 1,375 1,091 0,948 0,137*
1,023 5855 | 3,031* 1,677 | 1156 | 0,949 0,145+
1,044 5,902 0,953
1,318* 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785*
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjagny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theebelow
laboratorni vysledekaastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - Kod ®astnika: 4

| referenzeevasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|12y 1>2

Z-scoring see Annex 2

|2 [>2

Z-scoring viz. Filoha 2
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Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C %Mn %Si %P %S %Cu %Cr %Ni %Al %Mo | %W %V %Ti %Co %B %Nb %N
2,285+
0,0238 2,312*
0,603* 0,0253 | 0,300 2,383
0,664* 0,0408 | 0,0264 | 0,310 2,384 1,216 0,0153*
0,686 | 0934 0,0416 | 0,0272 | 0313 | 5604 | 2,426 1,232 0,877 | 0,0222
0,690 | 0949 | 0,717* | 00419 | 00273 | 0314 | 5643 | 2426 1,237 0,881 | 0,0228
0,702 | 0960 | 0,797 | 00419 | 00274 | 0314 | 5644 | 2436 1,246 | 0815* | 0885 | 00244 | 0,108
0,703 | 0972 | 0811 | 00432 | 00276 | 0317 | 5684 | 2441 | 00342 | 1,252 | 0,899 | 0,888 | 0,0246 | 0,110 0,0244
0,703 | 0973 | 0816 | 00433 | 00276 | 0317 | 5696 | 2442 | 00390 | 1,252 | 0946 | 0,888 | 0,0253 | 0,110 0,0244
0,704 | 0977 | 0818 | 00440 | 00277 | 0317 | 5706 | 2450 | 00414 | 1,268 | 0946 | 0,899 | 0,0258 | 0,115 0,0078 | 0,0246
0,706 | 0978 | 0,835 | 00444 | 00277 | 0318 | 5707 | 2450 | 00421 | 1,276 | 0959 | 0,900 | 0,0260 | 0,115 0,0093 | 0,0256
0,706 | 0982 | 0836 | 00449 | 00277 | 0318 | 5709 | 2462 | 00438 | 1,279 | 0973 | 0903 | 00260 | 0,116 0,0094 | 0,0257
0,707 | 0985 | 0,837 | 00450 | 00282 | 0319 | 5734 | 2463 | 00454 | 1,280 | 0976 | 0,906 | 0,265 | 0,116 0,0110 | 0,0260
0,708 | 0988 | 0,837 | 00450 | 00282 | 0320 | 5735 | 2464 | 00454 | 1,280 | 0982 | 0910 | 00266 | 0,116 | 0,0406 | 0,0117 | 0,0262
0,709 | 0990 | 0843 | 00451 | 00288 | 0321 | 5755 | 2466 | 00456 | 1,289 | 0,990 | 0,910 | 0,268 | 0,117 | 0,0445 | 0,0146 | 0,0262
0,711 | 0993 | 0848 | 00456 | 00288 | 0321 | 5770 | 2470 | 00458 | 1,294 | 1,015 | 0914 | 00269 | 0,117 | 0,0447 | 0,0149 | 0,0264
0,714 | 0995 | 0855 | 00458 | 00288 | 0,323 | 5774 | 2471 | 00461 | 1,294 | 1,015 | 0923 | 00271 | 0,118 | 0,0461 | 0,0149 | 0,0267
0,715 | 1,001 | 0857 | 00473 | 00291 | 0324 | 5782 | 2472 | 00462 | 1,304 | 1,017 | 0926 | 00275 | 0,119 | 0,0470 | 0,0150 | 0,0272
0,720 1,002 0,861 0,0480 0,0293 0,324 5,786 2,476 0,0465 1,304 1,018 0,927 0,0276 0,120 0,0472 0,0151 0,0274
0,721 1,003 0,862 0,0482 0,0294 0,325 5,792 2,477 0,0466 1,308 1,020 0,932 0,0280 0,120 0,0480 0,0157 0,0277
0,722 1,003 0,864 0,0489 0,0297 0,328 5,800 2,491 0,0476 1,308 1,029 0,933 0,0280 0,120 0,0504 0,0158 0,0277
0,722 1,005 0,864 0,0495 0,0300 0,331 5,803 2,492 0,0481 1,315 1,029 0,938 0,0282 0,121 0,0853* 0,0178 0,0283
0,722 1,006 0,865 0,0504 0,0304 0,334 5,806 2,498 0,0481 1,317 1,030 0,939 0,0286 0,122 0,0192 0,0287
0,722 1,011 0,870 0,0510 0,0312 0,334 5,808 2,501 0,0485 1,320 1,045 0,939 0,0288 0,123 0,0194 0,0299
0,723 1,013 0,871 0,0514 0,0316 0,337 5,810 2,508 0,0516 1,330 1,047 0,940 0,0310 0,123 0,0194
0,730 1,015 0,878 0,0324 0,340 5,813 2,516 0,0552 1,346 1,047 0,940 0,0311 0,124 0,0224
0,732 1,016 0,909 0,0326 0,341 5,815 2,519 0,0557 1,351 1,050 0,941 0,0340 0,125
0,750 1,017 0,913 0,0331 0,341 5,834 2,534 0,0676* 1,372 1,066 0,943 0,135*
1,020 0,918 0,389* 5,849 2,592 0,1131* 1,375 1,091 0,948 0,137*
1,023 5,855 3,031* 1,677 1,156 0,949 0,145*
1,044 5,902 0,953
1,318* 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785*
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjagny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theebelow
laboratorni vysledekaastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - K&d ®astnika: 5

| referenzeevasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|12y 1>2

Z-scoring see Annex 2

|2 [>2

Z-scoring viz. Filoha 2
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Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C | %Mn | %Si %P %S | %Cu | %Cr | %Ni %Al [ %Mo | %W %V %Ti | %Co %B %Nb %N
2,285+
0,0238 PRy
0,603* 0,0253 | 0,300 2,383
0,664* 0,0408 | 0,0264 | 0,310 2,384 1,216 0,0153*
0,686 | 0,934 00416 | 00272 | 0313 | 5604 | 2426 1,232 0877 | 0,0222
0690 | 0949 | 0,747% | 00419 | 00273 | 0314 | 5643 | 2426 1,237 0881 | 0,0228
0702 | 0960 | 0,797 | 00419 | 00274 | 0314 | 5644 | 2436 1,246 | 0815% | 0885 | 00244 | 0,108
0703 | 0972 | 0811 | 00432 | 00276 | 0317 | 5684 | 2441 | 00342 | 1,252 | 0899 | 0888 | 00246 | 0,110 0,0244
0703 | 0973 | 0816 | 00433 | 00276 | 0317 | 5696 | 2442 | 0039 | 1,252 | 0946 | 0888 | 00253 | 0,110 0,0244
0,704 | 0977 | 0818 | 00440 | 0,0277 | 0317 | 5706 | 2450 | 00414 | 1,268 | 0946 | 0899 | 00258 | 0,115 0,0078 | 0,0246
0,706 0,978 0,835 0,0444 0,0277 0,318 5,707 2,450 0,0421 1,276 0,959 0,900 0,0260 0,115 0,0093 0,0256
0,706 0,982 0,836 0,0449 0,0277 0,318 5,709 2,462 0,0438 1,279 0,973 0,903 0,0260 0,116 0,0094 0,0257
0,707 0,985 0,837 0,0450 0,0282 0,319 5,734 2,463 0,0454 1,280 0,976 0,906 0,0265 0,116 0,0110 0,0260
0,708 0,988 0,837 0,0450 0,0282 0,320 5,735 2,464 0,0454 1,280 0,982 0,910 0,0266 0,116 0,0406 0,0117 0,0262
0,709 0,990 0,843 0,0451 0,0288 0,321 5,755 2,466 0,0456 1,289 0,990 0,910 0,0268 0,117 0,0445 0,0146 0,0262
0,711 0,993 0,848 0,0456 0,0288 0,321 5,770 2,470 0,0458 1,294 1,015 0,914 0,0269 0,117 0,0447 0,0149 0,0264
0,714 0,995 0,855 0,0458 0,0288 0,323 5774 2,471 0,0461 1,294 1,015 0,923 0,0271 0,118 0,0461 0,0149 0,0267
0,715 1,001 0,857 0,0473 0,0291 0,324 5,782 2,472 0,0462 1,304 1,017 0,926 0,0275 0,119 0,0470 0,0150 0,0272
0,720 1,002 0,861 0,0480 0,0293 0,324 5,786 2,476 0,0465 1,304 1,018 0,927 0,0276 0,120 0,0472 0,0151 0,0274
0,721 1,003 0,862 0,0482 0,0294 0,325 5,792 2,477 0,0466 1,308 1,020 0,932 0,0280 0,120 0,0480 0,0157 0,0277
0,722 1,003 0,864 0,0489 0,0297 0,328 5,800 2,491 0,0476 1,308 1,029 0,933 0,0280 0,120 0,0504 0,0158 0,0277
0,722 1,005 0,864 0,0495 0,0300 0,331 5,803 2,492 0,0481 1,315 1,029 0,938 0,0282 0,121 0,0853* | 0,0178 0,0283
0,722 1,006 0,865 0,0504 0,0304 0,334 5,806 2,498 0,0481 1,317 1,030 0,939 0,0286 0,122 0,0192 0,0287
0,722 1,011 0,870 0,0510 0,0312 0,334 5,808 2,501 0,0485 1,320 1,045 0,939 0,0288 0,123 0,0194 0,0299
0,723 1,013 0,871 0,0514 0,0316 0,337 5,810 2,508 0,0516 1,330 1,047 0,940 0,0310 0,123 0,0194
0,730 1,015 0,878 0,0324 0,340 5,813 2,516 0,0552 1,346 1,047 0,940 0,0311 0,124 0,0224
0,732 1,016 0,909 0,0326 0,341 5,815 2,519 0,0557 1,351 1,050 0,941 0,0340 0,125
0,750 1,017 0,913 0,0331 0,341 5,834 2,534 0,0676* 1,372 1,066 0,943 0,135*
1,020 0,918 0,389* 5,849 2,592 0,1131* 1,375 1,091 0,948 0,137*
1,023 5,855 3,031* 1,677 1,156 0,949 0,145*
1,044 5,902 0,953
1,318* 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785*
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjagny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theebelow
laboratorni vysledekaastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - K&d ‘astnika: 6

| referenzeevasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|12y 1>2

Z-scoring see Annex 2

|2 [>2

Z-scoring viz. Filoha 2
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Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C %Mn | %Si %P %S %Cu | %Cr %Ni %Al | %Mo | %w %V %Ti %Co %B %Nb %N
2,285+
0,0238 2,312*
0,603* 0,0253 | 0,300 2,383
0,664* 0,0408 | 0,0264 | 0,310 2,384 1,216 0,0153*
0,686 0,934 0,0416 0,0272 0,313 5,604 2,426 1,232 0,877 0,0222
0,690 | 0,949 | 0,717 | 0,0419 | 0,0273 | 0,314 | 5643 | 2,426 1,237 0,881 | 0,0228
0,702 0,960 0,797 0,0419 0,0274 0,314 5,644 2,436 1,246 0,815* 0,885 0,0244 0,108
0,703 | 0972 | 0811 | 00432 | 00276 | 0317 | 5684 | 2441 | 00342 | 1,252 | 0,899 | 0,888 | 0,0246 | 0,110 0,0244
0,703 0,973 0,816 0,0433 0,0276 0,317 5,696 2,442 0,0390 1,252 0,946 0,888 0,0253 0,110 0,0244
0,704 | 0977 | 0,818 | 0,0440 | 0,277 | 0317 | 5706 | 2,450 | 00414 | 1,268 | 0,946 | 0,899 | 0,0258 | 0,115 0,0078 | 0,0246
0,706 0,978 0,835 0,0444 0,0277 0,318 5,707 2,450 0,0421 1,276 0,959 0,900 0,0260 0,115 0,0093 0,0256
0,706 0,982 0,836 0,0449 0,0277 0,318 5,709 2,462 0,0438 1,279 0,973 0,903 0,0260 0,116 0,0094 0,0257
0,707 0,985 0,837 0,0450 0,0282 0,319 5,734 2,463 0,0454 1,280 0,976 0,906 0,0265 0,116 0,0110 0,0260
0,708 0,988 0,837 0,0450 0,0282 0,320 5,735 2,464 0,0454 1,280 0,982 0,910 0,0266 0,116 0,0406 0,0117 0,0262
0,709 | 0990 | 0,843 | 0,0451 | 0,0288 | 0,321 | 5755 | 24466 | 00456 | 1,289 | 0990 | 0910 | 0,0268 | 0,117 [ 0,0445 | 0,0146 | 0,0262
0,711 | 0993 | 0,848 | 0,0456 | 0,0288 | 0,321 | 5770 | 2,470 | 0,458 | 1,294 | 1,016 | 0914 | 00269 | 0,117 | 0,0447 | 0,0149 | 0,0264
0,714 | 0995 | 0,855 | 0,0458 | 0,0288 | 0,323 | 5774 | 2471 | 00461 | 1,294 | 1,016 | 0923 | 00271 | 0,118 | 0,0461 | 0,0149 | 0,0267
0,715 | 1,001 | 0,857 | 0,0473 | 0,291 | 0324 | 5782 | 2472 | 00462 | 1,304 | 1,017 | 0926 | 0,275 | 0,119 | 0,0470 | 0,0150 | 0,0272
0,720 1,002 0,861 0,0480 0,0293 0,324 5,786 2,476 0,0465 1,304 1,018 0,927 0,0276 0,120 0,0472 0,0151 0,0274
0,721 | 1,003 | 0,862 | 0,0482 | 0,0294 | 0325 | 5792 | 2477 | 00466 | 1,308 | 1,020 | 0932 | 0,0280 | 0,120 | 0,0480 | 0,0157 [ 0,0277
0,722 | 1,003 | 0,864 | 0,0489 | 0,297 | 0,328 | 5800 | 2491 | 00476 | 1,308 | 1,029 | 0933 | 0,0280 | 0,120 | 0,0504 | 0,0158 | 0,0277
0,722 | 1,005 | 0,864 | 0,0495 | 0,0300 | 0,331 | 5803 | 2492 | 00481 | 1,315 | 1,029 | 0938 | 00282 | 0,121 | 0,0853*| 0,0178 | 0,0283
0,722 1,006 0,865 0,0504 0,0304 0,334 5,806 2,498 0,0481 1,317 1,030 0,939 0,0286 0,122 0,0192 0,0287
0,722 | 1,011 | 0,870 | 0,0510 | 0,0312 | 0,334 | 5808 | 2,501 | 0,0485 | 1,320 | 1,045 | 0,939 | 0,0288 | 0,123 0,0194 | 0,0299
0,723 | 1,013 | 0871 | 0,0514 | 00316 | 0,337 | 5810 | 2,508 | 00516 | 1,330 | 1,047 | 0,940 | 0,0310 | 0,123 0,0194
0,730 | 1,015 | 0,878 0,0324 | 0340 | 5813 | 2516 | 00552 | 1,346 | 1,047 | 0940 | 00311 | 0,124 0,0224
0,732 | 1,016 | 0,909 0,326 | 0341 | 5815 | 2519 | 00557 | 1,351 | 1,050 | 0941 | 00340 | 0,125
0,750 | 1,017 | 0,913 0,0331 | 0341 | 5834 | 2534 | 00676*| 1,372 | 1,066 | 0943 0,135*
1,020 | 00918 0,389* | 5849 | 2592 | 01131* [ 1,375 | 1,001 | 0948 0,137*
1,023 5855 | 3,031 1,677* | 1,156 | 0,949 0,145*
1,044 5,902 0,953
1,318* 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785*
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjdeny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theedelow
laboratorni vysledekdastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - Kod &astnika: 7

| referenzesvasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|12y 1>2

Z-scoring see Annex 2

12y |>2

Z-scoring viz. Filoha 2
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Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C %Mn | %Si %P %S %Cu | %Cr %Ni %Al | %Mo | %w %V %Ti %Co %B %Nb %N
2,285+
0,0238 2,312*
0,603* 0,0253 | 0,300 2,383
0,664* 0,0408 | 0,0264 | 0,310 2,384 1,216 0,0153*
0,686 | 0,934 0,0416 | 0,0272 | 0313 | 5604 | 2426 1,232 0,877 | 0,0222
0,690 | 0,949 | 0,747* | 0,0419 | 0,0273 | 0,314 | 5643 | 2,426 1,237 0,881 | 0,0228
0,702 | 0,960 | 0,797 | 0,0419 | 0,0274 | 0,314 | 5644 | 2,436 1,246 | 0815* | 0885 | 00244 | 0,108
0,703 | 0972 | 0811 | 0,0432 | 00276 | 0317 | 5684 | 2441 | 00342 | 1,252 | 0,899 | 0,888 | 0,0246 | 0,110 0,0244
0,703 | 0,973 | 0,816 | 0,0433 | 0,276 | 0317 | 5696 | 2,442 | 00390 | 1,252 | 0,946 | 0,888 | 0,0253 | 0,110 0,0244
0,704 | 0977 | 0,818 | 0,0440 | 0,277 | 0317 | 5706 | 2,450 | 0,0414 | 1,268 | 0,946 | 0,899 | 0,0258 | 0,115 0,0078 | 0,0246
0,706 | 0,978 | 0,835 | 0,0444 | 00277 | 0318 | 5707 | 2,450 | 0,0421 | 1,276 | 0,959 | 0,900 | 0,0260 | 0,115 0,0093 | 0,0256
0,706 | 0,982 | 0,836 | 0,0449 | 00277 | 0,318 | 5709 | 2,462 | 00438 | 1,279 | 0,973 | 0,903 | 0,0260 | 0,116 0,0094 | 0,0257
0,707 | 0,985 | 0,837 | 0,0450 | 0,0282 | 0,319 | 5734 | 2,463 | 0,454 | 1,280 | 0,976 | 0,906 | 0,0265 | 0,116 0,0110 | 0,0260
0,708 0,988 0,837 0,0450 0,0282 0,320 5,735 2,464 0,0454 1,280 0,982 0,910 0,0266 0,116 0,0406 0,0117 0,0262
0,709 0,990 0,843 0,0451 0,0288 0,321 5,755 2,466 0,0456 1,289 0,990 0,910 0,0268 0,117 0,0445 0,0146 0,0262
0,711 0,993 0,848 0,0456 0,0288 0,321 5,770 2,470 0,0458 1,294 1,015 0,914 0,0269 0,117 0,0447 0,0149 0,0264
0,714 0,995 0,855 0,0458 0,0288 0,323 5,774 2,471 0,0461 1,294 1,015 0,923 0,0271 0,118 0,0461 0,0149 0,0267
0,715 | 1,001 | 0,857 | 0,0473 | 0,291 | 0324 | 5782 | 2472 | 00462 | 1,304 | 1,017 | 0926 | 0,275 | 0,119 | 0,0470 | 0,0150 | 0,0272
0,720 | 1,002 | 0,861 | 0,0480 | 0,0293 | 0,324 | 5786 | 2476 | 00465 | 1,304 | 1,018 | 0927 | 00276 | 0,120 | 0,0472 | 0,0151 | 0,0274
0,721 | 1,003 | 0,862 | 0,0482 | 0,294 | 0325 | 5792 | 2477 | 00466 | 1,308 | 1,020 | 0932 | 0,0280 | 0,120 | 0,0480 | 0,0157 | 0,0277
0,722 | 1,003 | 0,864 | 0,0489 | 0,297 | 0328 | 5800 | 2491 | 00476 | 1,308 | 1,029 | 0,933 | 0,0280 | 0,120 | 0,0504 | 0,0158 | 0,0277
0,722 | 1,005 | 0,864 | 0,0495 | 0,0300 | 0,331 | 5803 | 2492 | 00481 | 1,315 | 1,029 | 0938 | 00282 | 0,121 | 0,0853* | 0,0178 | 0,0283
0,722 | 1,006 | 0,865 | 0,0504 | 0,0304 | 0,334 | 5806 | 2,498 | 00481 | 1,317 | 1,030 | 0,939 | 0,0286 | 0,122 0,0192 | 0,0287
0,722 | 1,011 | 0,870 | 0,0510 | 0,312 | 0,334 | 5808 | 2501 | 0,0485 | 1,320 | 1,045 | 0,939 | 0,0288 | 0,123 0,0194 | 0,0299
0,723 | 1,013 | 0,871 | 0,0514 | 00316 | 0,337 | 5810 | 25508 | 00516 | 1,330 | 1,047 | 0,940 | 0,0310 | 0,123 0,0194
0,730 | 1,015 | 0,878 0,0324 | 0340 | 5813 | 2516 | 00552 | 1,346 | 1,047 | 0940 | 00311 | 0,124 0,0224
0,732 | 1,016 | 0,909 0,0326 | 0341 | 5815 | 2519 | 00557 | 1,351 | 1,050 | 0941 | 00340 | 0,125
0,750 | 1,017 | 0,913 0,0331 | 0341 | 5834 | 2534 | 00676*| 1,372 | 1,066 | 0943 0,135*
1,020 | 00918 0,389* | 5849 | 2592 | 01131* [ 1,375 | 1,001 | 0948 0,137*
1,023 5855 | 3,031 1,677¢ | 1,156 | 0,949 0,145*
1,044 5,902 0,953
1,318* 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785*
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjd@ny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theedelow
laboratorni vysledekdastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - Kod &astnika: 8

| referenesvasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|12y 1>2

Z-scoring see Annex 2

12y |>2

Z-scoring viz. Filoha 2
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Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C %Mn | %Si %P %S %Cu | %Cr %Ni %Al | %Mo | %w %V %Ti %Co %B %Nb %N
2,285+
0,0238 2,312*
0,603* 0,0253 | 0,300 2,383
0,664* 0,0408 | 0,0264 | 0,310 2,384 1,216 0,0153*
0,686 | 0,934 0,0416 | 0,0272 | 0313 | 5604 | 2426 1,232 0,877 | 0,0222
0,690 | 0,949 | 0,717* | 0,0419 | 0,0273 | 0,314 | 5643 | 2,426 1,237 0,881 | 0,0228
0,702 0,960 0,797 0,0419 0,0274 0,314 5,644 2,436 1,246 0,815* 0,885 0,0244 0,108
0,703 | 0972 | 0811 | 0,0432 | 00276 | 0,317 | 5684 | 2441 | 00342 | 1,252 | 0,899 | 0,888 | 0,0246 | 0,110 0,0244
0,703 0,973 0,816 0,0433 0,0276 0,317 5,696 2,442 0,0390 1,252 0,946 0,888 0,0253 0,110 0,0244
0,704 | 0977 | 0,818 | 0,0440 | 0,277 | 0317 | 5706 | 2,450 | 0,0414 | 1,268 | 0,946 | 0,899 | 0,0258 | 0,115 0,0078 | 0,0246
0,706 0,978 0,835 0,0444 0,0277 0,318 5,707 2,450 0,0421 1,276 0,959 0,900 0,0260 0,115 0,0093 0,0256
0,706 | 0982 | 0,836 | 0,0449 | 00277 | 0318 | 5709 | 2462 | 00438 | 1,279 | 0,973 | 0,903 | 0,0260 | 0,116 0,0094 | 0,0257
0,707 | 0985 | 0,837 | 0,0450 | 0,0282 | 0,319 | 5734 | 2,463 | 0,454 | 1,280 | 0,976 | 0,906 | 0,0265 | 0,116 0,0110 | 0,0260
0,708 | 0,988 | 0,837 | 0,0450 | 0,0282 | 0,320 | 5735 | 2464 | 00454 | 1,280 | 0982 | 0910 | 0,266 | 0,116 | 0,0406 | 0,0117 | 0,0262
0,709 | 0,990 | 0,843 | 0,0451 | 0,0288 | 0,321 | 5755 | 24466 | 0,0456 | 1,289 | 0990 | 0910 | 0,0268 | 0,117 | 0,0445 | 0,0146 | 0,0262
0,711 0,993 0,848 0,0456 0,0288 0,321 5,770 2,470 0,0458 1,294 1,015 0,914 0,0269 0,117 0,0447 0,0149 0,0264
0,714 | 0995 | 0,855 | 0,0458 | 0,0288 | 0,323 | 5774 | 2471 | 00461 | 1,294 | 1,016 | 0923 | 00271 | 0,118 | 0,0461 | 0,0149 | 0,0267
0,715 1,001 0,857 0,0473 0,0291 0,324 5,782 2,472 0,0462 1,304 1,017 0,926 0,0275 0,119 0,0470 0,0150 0,0272
0,720 1,002 0,861 0,0480 0,0293 0,324 5,786 2,476 0,0465 1,304 1,018 0,927 0,0276 0,120 0,0472 0,0151 0,0274
0,721 1,003 0,862 0,0482 0,0294 0,325 5,792 2,477 0,0466 1,308 1,020 0,932 0,0280 0,120 0,0480 0,0157 0,0277
0,722 | 1,003 | 0,864 | 0,0489 | 0,297 | 0328 | 5800 | 2491 | 00476 | 1,308 | 1,029 | 0,933 | 0,0280 | 0,120 | 0,0504 [ 0,0158 | 0,0277
0,722 1,005 0,864 0,0495 0,0300 0,331 5,803 2,492 0,0481 1,315 1,029 0,938 0,0282 0,121 0,0853* 0,0178 0,0283
0,722 | 1,006 | 0,865 | 0,0504 | 0,0304 | 0,334 | 5806 | 2,498 | 00481 | 1,317 | 1,030 | 0,939 | 0,0286 | 0,122 0,0192 | 0,0287
0,722 1,011 0,870 0,0510 0,0312 0,334 5,808 2,501 0,0485 1,320 1,045 0,939 0,0288 0,123 0,0194 0,0299
0,723 1,013 0,871 0,0514 0,0316 0,337 5,810 2,508 0,0516 1,330 1,047 0,940 0,0310 0,123 0,0194
0,730 1,015 0,878 0,0324 0,340 5,813 2,516 0,0552 1,346 1,047 0,940 0,0311 0,124 0,0224
0,732 1,016 0,909 0,0326 0,341 5,815 2,519 0,0557 1,351 1,050 0,941 0,0340 0,125
0,750 | 1,017 | 0,913 0,0331 | 0341 | 5834 [ 2534 | 0,0676* | 1,372 | 1,066 | 0943 0,135*
1,020 | 00918 0,389* | 5849 | 2592 | 01131* [ 1,375 | 1,001 | 0948 0,137+
1,023 5855 | 3,031* 1,677* | 1,156 | 0,949 0,145*
1,044 5,902 0,953
1,318* 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785*
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjdeny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theedelow
laboratorni vysledekdastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - Kod &astnika: 9

| referenesvasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|1z 1>2

Z-scoring see Annex 2

12y |>2

Z-scoring viz. Filoha 2
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Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C %Mn | %Si %P %S %Cu | %Cr %Ni %Al | %Mo | %w %V %Ti %Co %B %Nb %N
2,285+
0,0238 2,312*
0,603* 0,0253 | 0,300 2,383
0,664* 0,0408 | 0,0264 | 0,310 2,384 1,216 0,0153*
0,686 | 0,934 0,0416 | 0,0272 | 0313 | 5604 | 2426 1,232 0,877 | 0,0222
0,690 | 0,949 | 0,717* | 0,0419 | 0,0273 | 0,314 | 5643 | 2,426 1,237 0,881 | 0,0228
0,702 0,960 0,797 0,0419 0,0274 0,314 5,644 2,436 1,246 0,815* 0,885 0,0244 0,108
0,703 | 0972 | 0811 | 00432 | 00276 | 0317 | 5684 | 2441 | 00342 | 1,252 | 0,899 | 0,888 | 0,0246 | 0,110 0,0244
0,703 0,973 0,816 | 0,0433 | 0,0276 | 0,317 5,696 2,442 | 0,0390 1,252 0,946 0,888 | 0,0253 | 0,110 0,0244
0,704 0,977 0,818 | 0,0440 | 0,0277 0,317 5,706 2,450 | 0,0414 1,268 0,946 0,899 | 0,0258 | 0,115 0,0078 | 0,0246
0,706 0,978 0,835 0,0444 0,0277 0,318 5,707 2,450 0,0421 1,276 0,959 0,900 0,0260 0,115 0,0093 0,0256
0,706 | 0982 | 0,836 | 0,0449 | 00277 | 0,318 | 5709 | 2,462 | 0,438 | 1,279 | 0,973 | 0,903 | 0,0260 | 0,116 0,0094 | 0,0257
0,707 0,985 0,837 0,0450 0,0282 0,319 5,734 2,463 0,0454 1,280 0,976 0,906 0,0265 0,116 0,0110 0,0260
0,708 | 0,988 | 0,837 | 0,0450 | 0,0282 | 0,320 | 5735 | 2464 | 00454 | 1,280 | 0982 | 0910 | 0,0266 | 0,116 | 0,0406 | 0,0117 | 0,0262
0,709 0,990 0,843 0,0451 0,0288 0,321 5,755 2,466 0,0456 1,289 0,990 0,910 0,0268 0,117 0,0445 0,0146 0,0262
0,711 [ 0,993 | 0,848 | 0,0456 | 0,0288 | 0,321 | 5770 | 2470 | 0,458 | 1,294 | 1,016 | 0914 | 0,269 | 0,117 | 0,0447 | 0,0149 [ 0,0264
0,714 0,995 0,855 0,0458 0,0288 0,323 5,774 2,471 0,0461 1,294 1,015 0,923 0,0271 0,118 0,0461 0,0149 0,0267
0,715 | 1,001 | 0,857 | 0,0473 | 0,291 | 0324 | 5782 | 2472 | 00462 | 1,304 | 1,017 | 0926 | 0,275 | 0,119 | 0,0470 | 0,0150 | 0,0272
0,720 1,002 0,861 0,0480 0,0293 0,324 5,786 2,476 0,0465 1,304 1,018 0,927 0,0276 0,120 0,0472 0,0151 0,0274
0,721 1,003 0,862 0,0482 0,0294 0,325 5,792 2,477 0,0466 1,308 1,020 0,932 0,0280 0,120 0,0480 0,0157 0,0277
0,722 1,003 0,864 0,0489 0,0297 0,328 5,800 2,491 0,0476 1,308 1,029 0,933 0,0280 0,120 0,0504 0,0158 0,0277
0,722 | 1,005 | 0,864 | 0,0495 | 0,300 | 0,331 | 5803 | 2492 | 00481 | 1,315 | 1,029 | 0938 [ 0,282 | 0,121 | 0,0853* [ 0,0178 | 0,0283
0,722 1,006 0,865 0,0504 0,0304 0,334 5,806 2,498 0,0481 1,317 1,030 0,939 0,0286 0,122 0,0192 0,0287
0,722 | 1,011 | 0,870 | 00510 | 0,312 | 0,334 | 5808 | 2,501 | 0,485 | 1,320 | 1,045 | 0,939 | 0,0288 | 0,123 0,0194 | 0,0299
0,723 | 1,013 | 0,871 | 0,0514 | 00316 | 0,337 | 5810 | 2,508 | 00516 | 1,330 | 1,047 | 0,940 | 0,0310 | 0,123 0,0194
0,730 | 1,015 | 0,878 0,0324 | 0340 | 5813 | 2516 | 00552 | 1,346 | 1,047 | 0940 | 00311 | 0,124 0,0224
0,732 | 1,016 | 0,909 0,326 | 0341 | 5815 | 2519 | 00557 | 1,351 | 1,050 | 0941 | 00340 | 0,125
0,750 | 1,017 | 0,913 0,0331 | 0341 | 5834 | 2534 | 00676*| 1,372 | 1,066 | 0943 0,135*
1,020 | 00918 0,389* | 5849 | 2592 | 01131* [ 1,375 | 1,001 | 0948 0,137*
1,023 5855 | 3,031 1,677* | 1,156 | 0,949 0,145*
1,044 5,902 0,953
1,318* 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785*
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjdeny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theedelow
laboratorni vysledekdastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - K6d &astnika: 10

| referenzesvasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|12y 1>2

Z-scoring see Annex 2

12y |>2

Z-scoring viz. Filoha 2
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Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C %Mn %Si %P %S %Cu %Cr %Ni %Al %Mo | %W %V %Ti %Co %B %Nb %N
2,285+
0,0238 2,312*
0,603* 0,0253 | 0,300 2,383
0,664* 0,0408 | 0,0264 | 0,310 2,384 1,216 0,0153*
0,686 | 0934 0,0416 | 0,0272 | 0313 | 5604 | 2,426 1,232 0,877 | 0,0222
0,690 | 0949 | 0,717* | 00419 | 00273 | 0314 | 5643 | 2426 1,237 0,881 | 0,0228
0,702 | 0960 | 0,797 | 00419 | 00274 | 0314 | 5644 | 2436 1,246 | 0815* | 0885 | 00244 | 0,108
0,703 0,972 0,811 0,0432 0,0276 0,317 5,684 2,441 0,0342 1,252 0,899 0,888 0,0246 0,110 0,0244
0,703 | 0973 | 0816 | 00433 | 00276 [ 0,317 | 5696 | 2442 | 00390 | 1,252 | 0946 | 0,888 | 0,0253 | 0,110 0,0244
0,704 0,977 0,818 0,0440 0,0277 0,317 5,706 2,450 0,0414 1,268 0,946 0,899 0,0258 0,115 0,0078 0,0246
0,706 | 0978 | 0,835 | 00444 | 00277 | 0318 | 5707 | 2450 [ 00421 | 1,276 | 0959 | 0,900 | 0,0260 | 0,115 0,0093 | 0,0256
0,706 0,982 0,836 0,0449 0,0277 0,318 5,709 2,462 0,0438 1,279 0,973 0,903 0,0260 0,116 0,0094 0,0257
0,707 | 0985 | 0,837 | 00450 | 00282 | 0319 | 5734 | 2463 | 00454 | 1,280 | 0976 | 0,906 | 0,0265 | 0,116 0,0110 | 0,0260
0,708 0,988 0,837 0,0450 0,0282 0,320 5,735 2,464 0,0454 1,280 0,982 0,910 0,0266 0,116 0,0406 0,0117 0,0262
0,709 | 0990 | 0843 | 00451 | 00288 | 0321 | 5755 [ 2,466 | 0,0456 | 1,289 | 0,990 | 0,910 | 00268 | 0,117 | 0,0445 | 0,0146 | 0,0262
0,711 0,993 0,848 0,0456 0,0288 0,321 5,770 2,470 0,0458 1,294 1,015 0,914 0,0269 0,117 0,0447 0,0149 0,0264
0,714 | 0995 | 0855 | 00458 | 00288 | 0323 | 5774 | 2471 | 00461 | 1,294 [ 1,015 | 0923 | 00271 | 0,118 | 0,0461 | 0,0149 | 0,0267
0,715 1,001 0,857 0,0473 0,0291 0,324 5,782 2,472 0,0462 1,304 1,017 0,926 0,0275 0,119 0,0470 0,0150 0,0272
0,720 | 1,002 | 0861 | 00480 [ 00293 | 0,324 | 5786 | 2476 | 00465 | 1,304 | 1,018 | 0,927 | 00276 | 0,120 | 0,0472 | 0,0151 | 0,0274
0,721 1,003 0,862 0,0482 0,0294 0,325 5,792 2,477 0,0466 1,308 1,020 0,932 0,0280 0,120 0,0480 0,0157 0,0277
0,722 | 1,003 | 0864 | 00489 | 00297 | 0328 | 5800 | 2491 | 00476 [ 1,308 | 1,029 [ 0933 | 00280 | 0,120 | 0,0504 | 0,0158 | 0,0277
0,722 | 1,005 | 0864 | 00495 | 00300 | 0,331 | 5803 | 2492 | 00481 | 1,315 | 1,029 | 0938 | 00282 | 0,121 | 0,0853* | 0,0178 | 0,0283
0,722 | 1,006 | 0865 | 00504 | 00304 | 0334 | 5806 | 2498 | 00481 | 1,317 | 1,030 | 0939 | 00286 | 0,122 0,0192 | 0,0287
0,722 | 1,011 | 0870 | 00510 | 00312 | 0,334 | 5808 | 2501 | 00485 | 1,320 | 1,045 | 0,939 | 00288 | 0,123 0,0194 | 0,0299
0,723 1,013 0,871 0,0514 0,0316 0,337 5,810 2,508 0,0516 1,330 1,047 0,940 0,0310 0,123 0,0194
0,730 1,015 0,878 0,0324 0,340 5,813 2,516 0,0552 1,346 1,047 0,940 0,0311 0,124 0,0224
0,732 1,016 0,909 0,0326 0,341 5,815 2,519 0,0557 1,351 1,050 0,941 0,0340 0,125
0,750 1,017 0,913 0,0331 0,341 5,834 2,534 0,0676* 1,372 1,066 0,943 0,135*
1,020 0,918 0,389* 5,849 2,592 0,1131* 1,375 1,091 0,948 0,137*
1,023 5,855 3,031* 1,677 1,156 0,949 0,145*
1,044 5,902 0,953
1,318* 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785*
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjagny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theebelow
laboratorni vysledekaastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - K&d ®astnika: 11

| referenzeevasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|12y 1>2

Z-scoring see Annex 2

|2 [>2

Z-scoring viz. Filoha 2
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Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C %Mn %Si %P %S %Cu %Cr %Ni %Al %Mo | %W %V %Ti %Co %B %Nb %N
2,285+
0,0238 2,312*
0,603* 0,0253 | 0,300 2,383
0,664* 0,0408 | 0,0264 | 0,310 2,384 1,216 0,0153*
0,686 | 0934 0,0416 | 0,0272 | 0,313 | 5604 | 2,426 1,232 0,877 | 0,0222
0,690 0,949 0,717* 0,0419 0,0273 0,314 5,643 2,426 1,237 0,881 0,0228
0,702 | 0960 | 0,797 | 00419 | 00274 | 0314 [ 5644 | 2436 1,246 | 0815* | 0,885 | 0,0244 | 0,108
0,703 0,972 0,811 0,0432 0,0276 0,317 5,684 2,441 0,0342 1,252 0,899 0,888 0,0246 0,110 0,0244
0,703 0,973 0,816 0,0433 0,0276 0,317 5,696 2,442 0,0390 1,252 0,946 0,888 0,0253 0,110 0,0244
0,704 0,977 0,818 0,0440 0,0277 0,317 5,706 2,450 0,0414 1,268 0,946 0,899 0,0258 0,115 0,0078 0,0246
0,706 0,978 0,835 0,0444 0,0277 0,318 5,707 2,450 0,0421 1,276 0,959 0,900 0,0260 0,115 0,0093 0,0256
0,706 0,982 0,836 0,0449 0,0277 0,318 5,709 2,462 0,0438 1,279 0,973 0,903 0,0260 0,116 0,0094 0,0257
0,707 | 0985 | 0,837 | 00450 | 00282 | 0319 | 5734 | 2463 | 00454 | 1,280 | 0976 | 0,906 | 0,265 | 0,116 0,0110 | 0,0260
0,708 0,988 0,837 0,0450 0,0282 0,320 5,735 2,464 0,0454 1,280 0,982 0,910 0,0266 0,116 0,0406 0,0117 0,0262
0,709 0,990 0,843 0,0451 0,0288 0,321 5,755 2,466 0,0456 1,289 0,990 0,910 0,0268 0,117 0,0445 0,0146 0,0262
0,711 0,993 0,848 0,0456 0,0288 0,321 5,770 2,470 0,0458 1,294 1,015 0,914 0,0269 0,117 0,0447 0,0149 0,0264
0,714 0,995 0,855 0,0458 0,0288 0,323 5,774 2,471 0,0461 1,294 1,015 0,923 0,0271 0,118 0,0461 0,0149 0,0267
0,715 | 1,001 | 0857 | 00473 | 00291 | 0324 | 5782 [ 2472 | 00462 | 1,304 | 1,017 | 0926 | 00275 | 0,119 | 0,0470 | 0,0150 | 0,0272
0,720 1,002 0,861 0,0480 0,0293 0,324 5,786 2,476 0,0465 1,304 1,018 0,927 0,0276 0,120 0,0472 0,0151 0,0274
0,721 | 1,003 | 0862 | 00482 | 00294 | 0325 | 5792 | 2477 | 00466 | 1,308 [ 1,020 | 0932 | 00280 | 0,120 | 0,0480 | 0,0157 | 0,0277
0,722 1,003 0,864 0,0489 0,0297 0,328 5,800 2,491 0,0476 1,308 1,029 0,933 0,0280 0,120 0,0504 0,0158 0,0277
0,722 | 1,005 | 0864 | 00495 | 00300 | 0,331 | 5803 | 2492 | 00481 | 1,315 | 1,029 | 0,938 | 00282 | 0,121 | 0,0853* | 0,0178 | 0,0283
0,722 1,006 0,865 0,0504 0,0304 0,334 5,806 2,498 0,0481 1,317 1,030 0,939 0,0286 0,122 0,0192 0,0287
0,722 | 1,011 | 0,870 | 0,0510 | 00312 | 0,334 | 5808 | 2501 | 00485 | 1,320 | 1,045 | 0,939 | 00288 | 0,123 0,0194 | 0,0299
0,723 1,013 0,871 0,0514 0,0316 0,337 5,810 2,508 0,0516 1,330 1,047 0,940 0,0310 0,123 0,0194
0,730 | 1,015 | 0,878 0,0324 | 0,340 | 5813 | 2516 | 00552 | 1,346 | 1,047 | 0940 | 00311 | 0,124 0,0224
0,732 1,016 0,909 0,0326 0,341 5,815 2,519 0,0557 1,351 1,050 0,941 0,0340 0,125
0,750 1,017 0,913 0,0331 0,341 5,834 2,534 0,0676* 1,372 1,066 0,943 0,135*
1,020 0,918 0,389* 5,849 2,592 0,1131* 1,375 1,091 0,948 0,137*
1,023 5,855 3,031* 1,677 1,156 0,949 0,145*
1,044 5,902 0,953
1,318* 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785*
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjagny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theebelow
laboratorni vysledekaastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - K&d ®astnika: 12

| referenzeevasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|12y 1>2

Z-scoring see Annex 2

|2 [>2

Z-scoring viz. Filoha 2
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Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C %Mn | %Si %P %S %Cu | %Cr %Ni %Al | %Mo | %w %V %Ti %Co %B %Nb %N
2,285+
0,0238 2,312*
0,603* 0,0253 | 0,300 2,383
0,664* 0,0408 | 0,0264 | 0,310 2,384 1,216 0,0153*
0,686 | 0,934 0,0416 | 0,0272 | 0313 | 5604 | 2426 1,232 0,877 | 0,0222
0,690 0,949 0,717* 0,0419 0,0273 0,314 5,643 2,426 1,237 0,881 0,0228
0,702 0,960 0,797 0,0419 0,0274 0,314 5,644 2,436 1,246 0,815* 0,885 0,0244 0,108
0,703 0,972 0,811 0,0432 0,0276 0,317 5,684 2,441 0,0342 1,252 0,899 0,888 0,0246 0,110 0,0244
0,703 0,973 0,816 0,0433 0,0276 0,317 5,696 2,442 0,0390 1,252 0,946 0,888 0,0253 0,110 0,0244
0,704 0,977 0,818 0,0440 0,0277 0,317 5,706 2,450 0,0414 1,268 0,946 0,899 0,0258 0,115 0,0078 0,0246
0,706 0,978 0,835 0,0444 0,0277 0,318 5,707 2,450 0,0421 1,276 0,959 0,900 0,0260 0,115 0,0093 0,0256
0,706 0,982 0,836 0,0449 0,0277 0,318 5,709 2,462 0,0438 1,279 0,973 0,903 0,0260 0,116 0,0094 0,0257
0,707 | 0985 | 0,837 | 0,0450 | 0,0282 | 0,319 | 5734 | 2,463 | 0,454 | 1,280 | 0,976 | 0,906 | 0,0265 | 0,116 0,0110 | 0,0260
0,708 | 0,988 | 0,837 | 0,0450 | 0,0282 | 0,320 | 5735 | 2464 | 00454 | 1,280 | 0982 | 0910 | 0,266 | 0,116 | 0,0406 | 0,0117 | 0,0262
0,709 | 0990 | 0,843 | 0,0451 | 0,0288 | 0,321 | 5755 | 24466 | 00456 | 1,289 | 0990 | 0910 | 0,0268 | 0,117 | 0,0445 | 0,0146 | 0,0262
0,711 | 0993 | 0,848 | 0,0456 | 0,0288 | 0,321 | 5770 | 2,470 | 0,458 | 1,294 | 1,016 | 0914 | 00269 | 0,117 | 0,0447 | 0,0149 | 0,0264
0,714 | 0995 | 0,855 | 0,0458 | 0,0288 | 0,323 | 5774 | 2471 | 00461 | 1,294 | 1,016 | 0923 | 00271 | 0,118 | 0,0461 | 0,0149 | 0,0267
0,715 | 1,001 | 0,857 | 0,0473 | 0,291 | 0324 | 5782 | 2472 | 00462 | 1,304 | 1,017 | 0926 | 0,275 | 0,119 | 0,0470 | 0,0150 | 0,0272
0,720 | 1,002 | 0,861 | 0,0480 | 0,0293 | 0,324 | 5786 | 2476 | 00465 | 1,304 | 1,018 | 0927 | 0,276 | 0,120 | 0,0472 | 0,0151 | 0,0274
0,721 | 1,003 | 0,862 | 0,0482 | 0,294 | 0325 | 5792 | 2477 | 00466 | 1,308 | 1,020 | 0932 | 0,0280 | 0,120 | 0,0480 | 0,0157 | 0,0277
0,722 | 1,003 | 0,864 | 0,0489 | 0,297 | 0328 | 5800 | 2491 | 00476 | 1,308 | 1,029 | 0,933 | 0,0280 | 0,120 | 0,0504 | 0,0158 | 0,0277
0,722 | 1,005 | 0,864 | 0,0495 | 0,0300 | 0,331 | 5803 | 2492 | 00481 | 1,315 | 1,029 | 0938 | 00282 | 0,121 | 0,0853* | 0,0178 | 0,0283
0,722 | 1,006 | 0,865 | 0,0504 | 0,0304 | 0,334 | 5806 | 2,498 | 00481 | 1,317 | 1,030 | 0,939 | 0,0286 | 0,122 0,0192 | 0,0287
0,722 | 1,011 | 0,870 | 0,0510 | 0,0312 | 0,334 | 5808 | 2501 | 0,0485 | 1,320 | 1,045 | 0,939 | 0,0288 | 0,123 0,0194 | 0,0299
0,723 | 1,013 | 0,871 | 0,0514 | 00316 | 0,337 | 5810 | 2,508 | 0,516 | 1,330 | 1,047 | 0,940 | 0,0310 | 0,123 0,0194
0,730 | 1,015 | 0,878 0,0324 | 0340 | 5813 | 2516 | 00552 | 1,346 | 1,047 | 0940 | 00311 | 0,124 0,0224
0,732 | 1,016 | 0,909 0,326 | 0341 | 5815 | 2519 | 00557 | 1,351 | 1,050 | 0941 | 00340 | 0,125
0,750 | 1,017 | 0,913 0,0331 | 0341 | 5834 | 2534 | 00676*| 1,372 | 1,066 | 0943 0,135*
1,020 | 00918 0,389* | 5849 | 2592 | 01131* [ 1,375 | 1,001 | 0948 0,137+
1,023 5855 | 3,031* 1,677* | 1,156 | 0,949 0,145*
1,044 5,902 0,953
1,318* 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785*
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjd@ny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theedelow
laboratorni vysledekdastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - K6d &astnika: 13

| referenesvasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|12y 1>2

Z-scoring see Annex 2

12y |>2

Z-scoring viz. Filoha 2
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Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C %Mn | %Si %P %S %Cu | %Cr %Ni %Al | %Mo | %w %V %Ti %Co %B %Nb %N
2,285*
0,0238 2,312
0,603* 0,0253 0,300 2,383
0,664* 0,0408 0,0264 0,310 2,384 1,216 0,0153*
0,686 | 0,934 0,0416 | 0,0272 | 0313 | 5604 | 2426 1,232 0,877 | 0,0222
0,690 0,949 0,717* 0,0419 0,0273 0,314 5,643 2,426 1,237 0,881 0,0228
0,702 | 0,960 | 0,797 | 0,0419 | 0,0274 | 0,314 | 5644 | 2,436 1,246 | 0815* | 0885 | 00244 | 0,108
0,703 | 0972 | 0,811 | 0,0432 | 00276 | 0317 | 5684 | 2441 | 00342 | 1,252 | 0,899 | 0,888 | 0,0246 | 0,110 0,0244
0,703 | 0,973 | 0,816 | 0,0433 | 0,276 | 0317 | 5696 | 2442 | 00390 | 1,252 | 0,946 | 0,888 | 0,0253 | 0,110 0,0244
0,704 | 0977 | 0,818 | 0,0440 | 00277 | 0317 | 5706 | 2,450 | 0,0414 | 1,268 | 0,946 | 0,899 | 0,0258 | 0,115 0,0078 | 0,0246
0,706 0,978 0,835 0,0444 0,0277 0,318 5,707 2,450 0,0421 1,276 0,959 0,900 0,0260 0,115 0,0093 0,0256
0,706 | 0982 | 0,836 | 0,0449 | 00277 | 0318 | 5709 | 2,462 | 00438 | 1,279 | 0,973 | 0,903 | 0,0260 | 0,116 0,0094 | 0,0257
0,707 0,985 0,837 0,0450 0,0282 0,319 5,734 2,463 0,0454 1,280 0,976 0,906 0,0265 0,116 0,0110 0,0260
0,708 0,988 0,837 0,0450 0,0282 0,320 5,735 2,464 0,0454 1,280 0,982 0,910 0,0266 0,116 0,0406 0,0117 0,0262
0,709 0,990 0,843 0,0451 0,0288 0,321 5,755 2,466 0,0456 1,289 0,990 0,910 0,0268 0,117 0,0445 0,0146 0,0262
0,711 | 0993 | 0,848 | 0,0456 | 0,0288 | 0,321 | 5770 | 2470 | 00458 | 1,294 | 1,016 | 0914 | 00269 | 0,117 | 0,0447 | 0,0149 | 0,0264
0,714 0,995 0,855 0,0458 0,0288 0,323 5,774 2,471 0,0461 1,294 1,015 0,923 0,0271 0,118 0,0461 0,0149 0,0267
0,715 | 1,001 | 0,857 | 0,0473 | 0,291 | 0324 | 5782 | 2472 | 00462 | 1,304 | 1,017 | 0926 | 0,275 | 0,119 | 0,0470 | 0,0150 | 0,0272
0,720 1,002 0,861 0,0480 0,0293 0,324 5,786 2,476 0,0465 1,304 1,018 0,927 0,0276 0,120 0,0472 0,0151 0,0274
0,721 | 1,003 | 0,862 | 0,0482 | 0,294 | 0325 | 5792 | 2477 | 00466 | 1,308 | 1,020 | 0932 | 0,0280 | 0,120 | 0,0480 | 0,0157 | 0,0277
0,722 | 1,003 | 0,864 | 0,0489 | 0,297 | 0,328 | 5800 | 2491 | 00476 | 1,308 | 1,029 | 0,933 | 0,0280 | 0,120 | 0,0504 | 0,0158 | 0,0277
0,722 | 1,005 | 0,864 | 0,0495 | 0,0300 | 0,331 | 5803 | 2492 | 00481 | 1,315 | 1,029 | 0938 | 00282 | 0,121 | 0,0853*| 0,0178 | 0,0283
0,722 1,006 0,865 0,0504 0,0304 0,334 5,806 2,498 0,0481 1,317 1,030 0,939 0,0286 0,122 0,0192 0,0287
0,722 | 1,011 | 0,870 | 0,0510 | 0,312 | 0,334 | 5808 | 2,501 | 0,0485 | 1,320 | 1,045 | 0,939 | 0,0288 | 0,123 0,0194 | 0,0299
0,723 1,013 0,871 0,0514 0,0316 0,337 5,810 2,508 0,0516 1,330 1,047 0,940 0,0310 0,123 0,0194
0,730 | 1,015 | 0,878 0,324 | 0340 | 5813 | 2516 | 00552 | 1,346 | 1,047 | 0940 | 00311 | 0,124 0,0224
0,732 1,016 0,909 0,0326 0,341 5,815 2,519 0,0557 1,351 1,050 0,941 0,0340 0,125
0,750 | 1,017 | 0,913 00331 [ 0341 | 5834 | 2534 | 00676*| 1,372 | 1,066 | 0943 0,135*
1,020 | 00918 0,389* | 5849 | 2592 | 01131* [ 1,375 | 1,001 | 0948 0,137+
1,023 5855 | 3,031 1,677* | 1,156 | 0,949 0,145*
1,044 5,902 0,953
1,318* 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785*
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjdeny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theedelow
laboratorni vysledekdastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - K&d &astnika: 14

| referenzesvasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|1z 1>2

Z-scoring see Annex 2

12y |>2

Z-scoring viz. Filoha 2
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Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C | %Mn | %sSi %P %S | %Cu | %Cr [ %Ni | %Al [ %Mo | %W %V %Ti | %Co | %B | %Nb [ %N
2,285
0,0238 2,312
0,603* 0,0253 | 0,300 2,383
0,664* 0,0408 | 00264 | 0310 2,384 1,216 0,0153*
0686 | 0,934 00416 | 00272 | 0313 | 5604 | 2426 1,232 0877 | 0,0222
0690 | 0949 | 0717% | 00419 | 00273 | 0314 | 5643 | 2,426 1,237 0881 | 0,0228
0,702 0,960 0,797 0,0419 0,0274 0,314 5,644 2,436 1,246 0,815* 0,885 0,0244 0,108
0,703 0,972 0,811 0,0432 0,0276 0,317 5,684 2,441 0,0342 1,252 0,899 0,888 0,0246 0,110 0,0244
0,703 0,973 0,816 0,0433 0,0276 0,317 5,696 2,442 0,0390 1,252 0,946 0,888 0,0253 0,110 0,0244
0,704 0,977 0,818 0,0440 0,0277 0,317 5,706 2,450 0,0414 1,268 0,946 0,899 0,0258 0,115 0,0078 0,0246
0,706 0,978 0,835 0,0444 0,0277 0,318 5,707 2,450 0,0421 1,276 0,959 0,900 0,0260 0,115 0,0093 0,0256
0,706 0,982 0,836 0,0449 0,0277 0,318 5,709 2,462 0,0438 1,279 0,973 0,903 0,0260 0,116 0,0094 0,0257
0,707 0,985 0,837 0,0450 0,0282 0,319 5,734 2,463 0,0454 1,280 0,976 0,906 0,0265 0,116 0,0110 0,0260
0,708 0,988 0,837 0,0450 0,0282 0,320 5,735 2,464 0,0454 1,280 0,982 0,910 0,0266 0,116 0,0406 0,0117 0,0262
0,709 0,990 0,843 0,0451 0,0288 0,321 5,755 2,466 0,0456 1,289 0,990 0,910 0,0268 0,117 0,0445 0,0146 0,0262
0,711 0,993 0,848 0,0456 0,0288 0,321 5,770 2,470 0,0458 1,294 1,015 0,914 0,0269 0,117 0,0447 0,0149 0,0264
0,714 0,995 0,855 0,0458 0,0288 0,323 5774 2,471 0,0461 1,294 1,015 0,923 0,0271 0,118 0,0461 0,0149 0,0267
0,715 1,001 0,857 0,0473 0,0291 0,324 5,782 2,472 0,0462 1,304 1,017 0,926 0,0275 0,119 0,0470 0,0150 0,0272
0,720 1,002 0,861 0,0480 0,0293 0,324 5,786 2,476 0,0465 1,304 1,018 0,927 0,0276 0,120 0,0472 0,0151 0,0274
0,721 1,003 0,862 0,0482 0,0294 0,325 5,792 2,477 0,0466 1,308 1,020 0,932 0,0280 0,120 0,0480 0,0157 0,0277
0,722 1,003 0,864 0,0489 0,0297 0,328 5,800 2,491 0,0476 1,308 1,029 0,933 0,0280 0,120 0,0504 0,0158 0,0277
0,722 1,005 0,864 0,0495 0,0300 0,331 5,803 2,492 0,0481 1,315 1,029 0,938 0,0282 0,121 0,0853* | 0,0178 0,0283
0,722 1,006 0,865 0,0504 0,0304 0,334 5,806 2,498 0,0481 1,317 1,030 0,939 0,0286 0,122 0,0192 0,0287
0,722 1,011 0,870 0,0510 0,0312 0,334 5,808 2,501 0,0485 1,320 1,045 0,939 0,0288 0,123 0,0194 0,0299
0,723 1,013 0,871 0,0514 0,0316 0,337 5,810 2,508 0,0516 1,330 1,047 0,940 0,0310 0,123 0,0194
0,730 1,015 0,878 0,0324 0,340 5,813 2,516 0,0552 1,346 1,047 0,940 0,0311 0,124 0,0224
0,732_| 1016 | 0,909 00326 | 0341 | 5815 | 2519 | 00557 | 1,351 | 1,050 | 0941 | 00340 | 0,125
0750 | 1,017 | 0913 00331 | 0341 | 5834 | 2,534 |00676*| 1,372 | 1,066 | 0,943 0,135*
1,020 | 0,918 0,389 | 5849 | 2,592 | 01131* | 1,375 | 1,091 | 0,948 0,137*
1,023 5855 | 3,031* 1,677* | 1156 | 0,949 0,145*
1,044 5,902 0,953
1,318 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjd@ny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theedelow
laboratorni vysledekdastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - K6d &astnika: 15

| referenesvasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|12y 1>2

Z-scoring see Annex 2

12y |>2

Z-scoring viz. Filoha 2




SPL

1. maje 432
735 31 BOHUMIN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C %Mn %Si %P %S %Cu %Cr %Ni %Al %Mo | %W %V %Ti %Co %B %Nb %N
2,285+
0,0238 2,312*
0,603* 0,0253 | 0,300 2,383
0,664* 0,0408 0,0264 0,310 2,384 1,216 0,0153*
0,686 0,934 0,0416 0,0272 0,313 5,604 2,426 1,232 0,877 0,0222
0,690 0,949 0,717* 0,0419 0,0273 0,314 5,643 2,426 1,237 0,881 0,0228
0,702 0,960 0,797 0,0419 0,0274 0,314 5,644 2,436 1,246 0,815* 0,885 0,0244 0,108
0,703 0,972 0,811 0,0432 0,0276 0,317 5,684 2,441 0,0342 1,252 0,899 0,888 0,0246 0,110 0,0244
0,703 0,973 0,816 0,0433 0,0276 0,317 5,696 2,442 0,0390 1,252 0,946 0,888 0,0253 0,110 0,0244
0,704 | 0977 | 0818 | 0,0440 | 00277 | 0317 | 5706 | 2450 | 00414 | 1,268 | 0946 | 0,899 | 0,0258 | 0,115 0,0078 | 0,0246
0,706 0,978 0,835 0,0444 0,0277 0,318 5,707 2,450 0,0421 1,276 0,959 0,900 0,0260 0,115 0,0093 0,0256
0,706 | 0982 | 0836 | 00449 | 00277 | 0318 | 5709 | 2462 | 00438 | 1,279 | 0973 [ 0903 | 00260 | 0,116 0,0094 | 0,0257
0,707 0,985 0,837 0,0450 0,0282 0,319 5,734 2,463 0,0454 1,280 0,976 0,906 0,0265 0,116 0,0110 0,0260
0,708 0,988 0,837 0,0450 0,0282 0,320 5,735 2,464 0,0454 1,280 0,982 0,910 0,0266 0,116 0,0406 0,0117 0,0262
0,709 0,990 0,843 0,0451 0,0288 0,321 5,755 2,466 0,0456 1,289 0,990 0,910 0,0268 0,117 0,0445 0,0146 0,0262
0,711 | 0,993 | 0848 | 00456 | 00288 | 0321 | 5770 | 2470 [ 00458 | 1,294 | 1,015 | 0914 | 00269 | 0,117 | 0,0447 | 0,0149 | 0,0264
0,714 0,995 0,855 0,0458 0,0288 0,323 5,774 2,471 0,0461 1,294 1,015 0,923 0,0271 0,118 0,0461 0,0149 0,0267
0,715 | 1,001 | 0857 | 00473 [ 00291 | 0324 | 5782 | 2472 | 00462 | 1,304 | 1,017 | 0926 | 00275 | 0,119 | 0,0470 [ 0,0150 | 0,0272
0,720 1,002 0,861 0,0480 0,0293 0,324 5,786 2,476 0,0465 1,304 1,018 0,927 0,0276 0,120 0,0472 0,0151 0,0274
0,721 | 1,003 | 0862 | 00482 | 00294 | 0325 | 5792 | 2477 | 00466 [ 1,308 | 1,020 | 0932 | 00280 | 0,120 | 0,0480 | 0,0157 | 0,0277
0,722 1,003 0,864 0,0489 0,0297 0,328 5,800 2,491 0,0476 1,308 1,029 0,933 0,0280 0,120 0,0504 0,0158 0,0277
0,722 | 1,006 | 0864 | 00495 | 00300 | 0331 | 5803 [ 2492 | 00481 | 1,315 | 1,029 | 0938 | 00282 | 0,121 | 0,0853* | 0,0178 | 0,0283
0,722 1,006 0,865 0,0504 0,0304 0,334 5,806 2,498 0,0481 1,317 1,030 0,939 0,0286 0,122 0,0192 0,0287
0,722 | 1,011 | 0870 | 00510 | 00312 | 0,334 | 5808 | 2501 | 00485 | 1,320 | 1,045 | 0,939 | 00288 | 0,123 0,0194 | 0,0299
0,723 | 1,013 | 0871 | 00514 | 00316 | 0,337 | 5810 | 2508 | 00516 | 1,330 | 1,047 | 0940 | 0,310 | 0,123 0,0194
0,730 | 1,015 | 0,878 0,324 | 0340 | 5813 | 2516 | 00552 | 1,346 | 1,047 | 0940 | 00311 | 0,124 0,0224
0,732 1,016 0,909 0,0326 0,341 5,815 2,519 0,0557 1,351 1,050 0,941 0,0340 0,125
0,750 1,017 0,913 0,0331 0,341 5,834 2,534 0,0676* 1,372 1,066 0,943 0,135*
1,020 0,918 0,389* 5,849 2,592 0,1131* 1,375 1,091 0,948 0,137*
1,023 5,855 3,031* 1,677 1,156 0,949 0,145*
1,044 5,902 0,953
1,318* 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785*
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjagny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theebelow
laboratorni vysledekaastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - K&d ®astnika: 16

| refereneevasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|12y 1>2

Z-scoring see Annex 2

|2 [>2

Z-scoring viz. Filoha 2
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Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C %Mn %Si %P %S %Cu %Cr %Ni %Al %Mo | %W %V %Ti %Co %B %Nb %N
2,285+
0,0238 2,312*
0,603* 0,0253 0,300 2,383
0,664* 0,0408 | 0,0264 [ 0,310 2,384 1,216 0,0153*
0,686 0,934 0,0416 0,0272 0,313 5,604 2,426 1,232 0,877 0,0222
0,690 0,949 0,717* 0,0419 0,0273 0,314 5,643 2,426 1,237 0,881 0,0228
0,702 0,960 0,797 0,0419 0,0274 0,314 5,644 2,436 1,246 0,815* 0,885 0,0244 0,108
0,703 | 0972 | 0811 | 00432 | 00276 | 0317 | 5684 | 2441 [ 00342 | 1,252 | 0899 | 0888 | 00246 | 0,110 0,0244
0,703 | 0973 | 0816 | 00433 | 00276 | 0317 | 5696 | 2442 | 00390 | 1,252 | 0946 | 0,888 | 0,0253 | 0,110 0,0244
0,704 | 0977 | 0818 | 00440 | 00277 | 0317 | 5706 | 2450 | 00414 | 1,268 | 0946 | 0,899 | 0,0258 | 0,115 0,0078 | 0,0246
0,706 | 0978 | 0,835 | 00444 | 00277 | 0318 | 5707 | 2450 | 00421 | 1,276 | 0959 | 0,900 | 0,0260 | 0,115 0,0093 | 0,0256
0,706 | 0982 | 0836 | 00449 | 00277 | 0318 | 5709 | 2462 | 00438 | 1,279 | 0973 | 0903 | 00260 | 0,116 0,0094 | 0,0257
0,707 | 0985 | 0,837 | 00450 | 00282 | 0319 | 5734 | 2463 | 00454 | 1,280 | 0976 | 0,906 | 0,265 | 0,116 0,0110 | 0,0260
0,708 0,988 0,837 0,0450 | 0,0282 0,320 5,735 2,464 0,0454 1,280 0,982 0,910 0,0266 0,116 0,0406 | 0,0117 | 0,0262
0,709 | 0990 | 0843 | 00451 | 00288 | 0321 | 5755 | 2,466 | 00456 | 1,289 | 0,990 | 0,910 | 00268 | 0,117 | 0,0445 [ 0,0146 | 0,0262
0,711 0,993 0,848 0,0456 | 0,0288 0,321 5,770 2,470 0,0458 1,294 1,015 0,914 0,0269 0,117 0,0447 | 0,0149 | 0,0264
0,714 0,995 0,855 0,0458 | 0,0288 0,323 5,774 2,471 0,0461 1,294 1,015 0,923 0,0271 0,118 0,0461 | 0,0149 | 0,0267
0,715 1,001 0,857 0,0473 0,0291 0,324 5,782 2,472 0,0462 1,304 1,017 0,926 0,0275 0,119 0,0470 0,0150 0,0272
0,720 | 1,002 | 0861 | 00480 | 00293 | 0324 | 5786 | 2476 | 00465 [ 1,304 | 1,018 | 0927 | 00276 | 0,120 | 0,0472 | 0,0151 | 0,0274
0,721 | 1,003 | 0862 | 00482 | 00294 | 0325 | 5792 | 2477 | 00466 | 1,308 | 1,020 | 0932 | 00280 | 0,120 | 0,0480 | 0,0157 | 0,0277
0,722 | 1,003 | 0864 | 00489 | 00297 | 0,328 | 5800 | 2491 | 00476 | 1,308 | 1,029 | 0,933 | 00280 | 0,120 | 0,0504 | 0,0158 | 0,0277
0,722 | 1,005 | 0864 | 00495 | 00300 | 0,331 | 5803 | 2492 | 00481 | 1,315 | 1,029 | 0938 | 00282 | 0,121 | 0,0853* | 0,0178 | 0,0283
0,722 | 1,006 | 0865 | 00504 | 00304 | 0334 | 5806 | 2498 | 00481 | 1,317 | 1,030 | 0,939 | 00286 | 0,122 0,0192 | 0,0287
0,722 1,011 0,870 0,0510 0,0312 0,334 5,808 2,501 0,0485 1,320 1,045 0,939 0,0288 0,123 0,0194 0,0299
0,723 1,013 0,871 0,0514 0,0316 0,337 5,810 2,508 0,0516 1,330 1,047 0,940 0,0310 0,123 0,0194
0,730 1,015 0,878 0,0324 0,340 5,813 2,516 0,0552 1,346 1,047 0,940 0,0311 0,124 0,0224
0,732 | 1,016 | 0,909 0,326 | 0341 | 5815 | 2519 | 00557 | 1,351 | 1,050 | 0941 | 00340 [ 0,125
0,750 1,017 0,913 0,0331 0,341 5,834 2,534 0,0676* 1,372 1,066 0,943 0,135*
1,020 | 0,918 0,389* [ 5849 | 2,592 | 0,1131* | 1,375 | 1,091 | 0948 0,137+
1,023 5,855 3,031* 1,677 1,156 0,949 0,145*
1,044 5,902 0,953
1,318* 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785*
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjagny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theebelow
laboratorni vysledekaastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - K&d ®astnika: 17

| referenzeevasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|12y 1>2

Z-scoring see Annex 2

|2 [>2

Z-scoring viz. Filoha 2
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Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C %Mn | %Si %P %S %Cu | %Cr %Ni %Al | %Mo | %w %V %Ti %Co %B %Nb %N
2,285+
0,0238 2,312*
0,603* 0,0253 | 0,300 2,383
0,664* 0,0408 | 0,0264 | 0,310 2,384 1,216 0,0153*
0,686 | 0,934 0,0416 | 0,0272 | 0313 | 5604 | 2426 1,232 0,877 | 0,0222
0,690 0,949 0,717* 0,0419 0,0273 0,314 5,643 2,426 1,237 0,881 0,0228
0,702 | 0,960 | 0,797 | 0,0419 | 0,0274 | 0,314 | 5644 | 2,436 1,246 | 0815* | 0885 | 00244 | 0,108
0,703 0,972 0,811 0,0432 0,0276 0,317 5,684 2,441 0,0342 1,252 0,899 0,888 0,0246 0,110 0,0244
0,703 | 0973 | 0,816 | 0,0433 | 0,0276 | 0,317 | 5696 | 2,442 | 00390 | 1,252 | 0,946 | 0,888 | 0,0253 | 0,110 0,0244
0,704 0,977 0,818 0,0440 0,0277 0,317 5,706 2,450 0,0414 1,268 0,946 0,899 0,0258 0,115 0,0078 0,0246
0,706 | 0978 | 0,835 | 0,0444 | 00277 | 0318 | 5707 | 2,450 | 00421 | 1,276 | 0,959 | 0,900 | 0,0260 | 0,115 0,0093 | 0,0256
0,706 0,982 0,836 0,0449 0,0277 0,318 5,709 2,462 0,0438 1,279 0,973 0,903 0,0260 0,116 0,0094 0,0257
0,707 0,985 0,837 0,0450 0,0282 0,319 5,734 2,463 0,0454 1,280 0,976 0,906 0,0265 0,116 0,0110 0,0260
0,708 0,988 0,837 0,0450 0,0282 0,320 5,735 2,464 0,0454 1,280 0,982 0,910 0,0266 0,116 0,0406 0,0117 0,0262
0,709 0,990 0,843 0,0451 0,0288 0,321 5,755 2,466 0,0456 1,289 0,990 0,910 0,0268 0,117 0,0445 0,0146 0,0262
0,711 0,993 0,848 0,0456 0,0288 0,321 5,770 2,470 0,0458 1,294 1,015 0,914 0,0269 0,117 0,0447 0,0149 0,0264
0,714 | 0995 | 0,855 | 0,0458 | 0,0288 | 0,323 | 5774 | 2471 | 00461 | 1,294 | 1,016 | 0923 | 00271 | 0,118 | 0,0461 | 0,0149 | 0,0267
0,715 1,001 0,857 0,0473 0,0291 0,324 5,782 2,472 0,0462 1,304 1,017 0,926 0,0275 0,119 0,0470 0,0150 0,0272
0,720 | 1,002 | 0,861 | 0,0480 | 0,0293 | 0,324 | 5786 | 2476 | 00465 | 1,304 | 1,018 | 0927 | 00276 [ 0,120 | 0,0472 | 0,0151 | 0,0274
0,721 1,003 0,862 0,0482 0,0294 0,325 5,792 2,477 0,0466 1,308 1,020 0,932 0,0280 0,120 0,0480 0,0157 0,0277
0,722 | 1,003 | 0,864 | 0,0489 | 0,297 | 0,328 | 5800 | 2491 | 00476 | 1,308 | 1,029 | 0,933 | 0,0280 | 0,120 | 0,0504 | 0,0158 | 0,0277
0,722 1,005 0,864 0,0495 0,0300 0,331 5,803 2,492 0,0481 1,315 1,029 0,938 0,0282 0,121 0,0853* 0,0178 0,0283
0,722 | 1,006 | 0,865 | 0,0504 | 0,304 | 0,334 | 5806 | 2,498 | 00481 | 1,317 | 1,030 | 0,939 | 0,0286 | 0,122 0,0192 | 0,0287
0,722 1,011 0,870 0,0510 0,0312 0,334 5,808 2,501 0,0485 1,320 1,045 0,939 0,0288 0,123 0,0194 0,0299
0,723 | 1,013 | 0871 | 0,0514 | 00316 | 0,337 | 5810 | 2,508 | 0,0516 | 1,330 | 1,047 | 0,940 | 0,0310 | 0,123 0,0194
0,730 | 1,015 | 0,878 0,324 | 0340 | 5813 | 2516 | 00552 | 1,346 | 1,047 | 0940 | 00311 | 0,124 0,0224
0,732 | 1,016 | 0,909 0,0326 | 0341 | 5815 | 2519 | 00557 | 1,351 | 1,050 | 0941 | 00340 | 0,125
0,750 | 1,017 | 0,913 0,0331 | 0341 | 5834 | 2534 | 00676*| 1,372 | 1,066 | 0943 0,135*
1,020 | 00918 0,389* | 5849 | 2592 | 01131* [ 1,375 | 1,001 | 0948 0,137*
1,023 5855 | 3,031* 1,677* | 1,156 | 0,949 0,145*
1,044 5,902 0,953
1,318* 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785*
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjdeny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theebelow
laboratorni vysledekdastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - K6d &astnika: 18

| referenzesvasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|12y 1>2

Z-scoring see Annex 2

12y |>2

Z-scoring viz. Filoha 2
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Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C %Mn | %Si %P %S %Cu | %Cr %Ni %Al | %Mo | %w %V %Ti %Co %B %Nb %N
2,285+
0,0238 2,312*
0,603* 0,0253 | 0,300 2,383
0,664* 0,0408 | 0,0264 | 0,310 2,384 1,216 0,0153*
0,686 | 0,934 0,0416 | 0,0272 | 0313 | 5604 | 2426 1,232 0,877 | 0,0222
0,690 | 0,949 | 0,717* | 0,0419 | 0,0273 | 0,314 | 5643 | 2,426 1,237 0,881 | 0,0228
0,702 0,960 0,797 0,0419 0,0274 0,314 5,644 2,436 1,246 0,815* 0,885 0,0244 0,108
0,703 | 0972 | 0811 | 00432 | 00276 | 0317 | 5684 | 2,441 | 00342 | 1,252 | 0,899 | 0,888 | 0,0246 | 0,110 0,0244
0,703 0,973 0,816 0,0433 0,0276 0,317 5,696 2,442 0,0390 1,252 0,946 0,888 0,0253 0,110 0,0244
0,704 | 0977 | 0,818 | 0,0440 | 0,277 | 0317 | 5706 | 2,450 | 0,0414 | 1,268 | 0,946 | 0,899 | 0,0258 | 0,115 0,0078 | 0,0246
0,706 0,978 0,835 0,0444 0,0277 0,318 5,707 2,450 0,0421 1,276 0,959 0,900 0,0260 0,115 0,0093 0,0256
0,706 | 0982 | 0,836 | 0,0449 | 0,277 | 0,318 | 5709 | 2,462 | 00438 | 1,279 | 0,973 | 0,903 | 0,0260 | 0,116 0,0094 | 0,0257
0,707 0,985 0,837 0,0450 0,0282 0,319 5,734 2,463 0,0454 1,280 0,976 0,906 0,0265 0,116 0,0110 0,0260
0,708 | 0,988 | 0,837 | 0,0450 | 0,0282 | 0,320 | 5735 | 2464 | 00454 | 1,280 | 0982 | 0,910 | 0,0266 | 0,116 | 0,0406 | 0,0117 | 0,0262
0,709 0,990 0,843 0,0451 0,0288 0,321 5,755 2,466 0,0456 1,289 0,990 0,910 0,0268 0,117 0,0445 0,0146 0,0262
0,711 0,993 0,848 0,0456 0,0288 0,321 5,770 2,470 0,0458 1,294 1,015 0,914 0,0269 0,117 0,0447 0,0149 0,0264
0,714 0,995 0,855 0,0458 0,0288 0,323 5,774 2,471 0,0461 1,294 1,015 0,923 0,0271 0,118 0,0461 0,0149 0,0267
0,715 | 1,001 | 0,857 | 0,0473 | 00291 | 0324 | 5782 | 2472 | 00462 | 1,304 | 1,017 | 0926 | 0,275 | 0,119 | 0,0470 | 0,0150 | 0,0272
0,720 1,002 0,861 0,0480 0,0293 0,324 5,786 2,476 0,0465 1,304 1,018 0,927 0,0276 0,120 0,0472 0,0151 0,0274
0,721 | 1,003 | 0,862 | 0,0482 | 00294 | 0325 | 5792 | 2477 | 00466 | 1,308 | 1,020 | 0932 | 0,0280 | 0,120 [ 0,0480 | 0,0157 | 0,0277
0,722 1,003 0,864 0,0489 0,0297 0,328 5,800 2,491 0,0476 1,308 1,029 0,933 0,0280 0,120 0,0504 0,0158 0,0277
0,722 | 1,005 | 0,864 | 0,0495 | 0,0300 | 0,331 | 5803 | 2492 [ 00481 | 1,315 | 1,029 | 0938 | 00282 | 0,121 | 0,0853* | 0,0178 [ 0,0283
0,722 1,006 0,865 0,0504 0,0304 0,334 5,806 2,498 0,0481 1,317 1,030 0,939 0,0286 0,122 0,0192 0,0287
0,722 | 1,011 | 0,870 | 0,0510 | 0,0312 | 0,334 | 5808 | 2501 | 0,0485 | 1,320 | 1,045 | 0,939 | 0,0288 | 0,123 0,0194 | 0,0299
0,723 1,013 0,871 0,0514 0,0316 0,337 5,810 2,508 0,0516 1,330 1,047 0,940 0,0310 0,123 0,0194
0,730 | 1,015 [ 0,878 0,0324 | 0340 | 5813 | 2516 | 00552 | 1,346 | 1,047 | 0940 | 00311 | 0,124 0,0224
0,732 1,016 0,909 0,0326 0,341 5,815 2,519 0,0557 1,351 1,050 0,941 0,0340 0,125
0,750 | 1,017 | 0,913 0,0331 | 0341 | 5834 | 2534 | 00676*| 1,372 | 1,066 | 0943 0,135*
1,020 | 00918 0,389* | 5849 | 2592 | 01131* [ 1,375 | 1,001 | 0948 0,137*
1,023 5855 | 3,031* 1,677* | 1,156 | 0,949 0,145*
1,044 5,902 0,953
1,318* 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785*
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjdeny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theedelow
laboratorni vysledekdastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - K6d &astnika: 19

| referenzesvasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|1z 1>2

Z-scoring see Annex 2

12y |>2

Z-scoring viz. Filoha 2




SPL

1. maje 432
735 31 BOHUMIN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C %Mn | %Si %P %S %Cu | %Cr %Ni %Al | %Mo | %w %V %Ti %Co %B %Nb %N
2,285+
0,0238 2,312*
0,603* 0,0253 | 0,300 2,383
0,664* 0,0408 | 0,0264 | 0,310 2,384 1,216 0,0153*
0,686 | 0,934 0,0416 | 0,0272 | 0313 | 5604 | 2426 1,232 0,877 | 0,0222
0,690 | 0,949 | 0,747* | 0,0419 | 0,0273 | 0,314 | 5643 | 2,426 1,237 0,881 | 0,0228
0,702 | 0,960 | 0,797 | 0,0419 | 0,0274 | 0,314 | 5644 | 2,436 1,246 | 0815* | 0885 | 00244 | 0,108
0,703 0,972 0,811 0,0432 0,0276 0,317 5,684 2,441 0,0342 1,252 0,899 0,888 0,0246 0,110 0,0244
0,703 0,973 0,816 0,0433 0,0276 0,317 5,696 2,442 0,0390 1,252 0,946 0,888 0,0253 0,110 0,0244
0,704 0,977 0,818 0,0440 0,0277 0,317 5,706 2,450 0,0414 1,268 0,946 0,899 0,0258 0,115 0,0078 0,0246
0,706 0,978 0,835 0,0444 0,0277 0,318 5,707 2,450 0,0421 1,276 0,959 0,900 0,0260 0,115 0,0093 0,0256
0,706 0,982 0,836 0,0449 0,0277 0,318 5,709 2,462 0,0438 1,279 0,973 0,903 0,0260 0,116 0,0094 0,0257
0,707 0,985 0,837 0,0450 0,0282 0,319 5,734 2,463 0,0454 1,280 0,976 0,906 0,0265 0,116 0,0110 0,0260
0,708 | 0,988 | 0,837 | 0,0450 | 0,0282 | 0,320 | 5735 | 2464 | 00454 | 1,280 | 0982 | 0910 | 0,266 | 0,116 | 0,0406 | 0,0117 | 0,0262
0,709 0,990 0,843 0,0451 0,0288 0,321 5,755 2,466 0,0456 1,289 0,990 0,910 0,0268 0,117 0,0445 0,0146 0,0262
0,711 0,993 0,848 0,0456 0,0288 0,321 5,770 2,470 0,0458 1,294 1,015 0,914 0,0269 0,117 0,0447 0,0149 0,0264
0,714 0,995 0,855 0,0458 0,0288 0,323 5,774 2,471 0,0461 1,294 1,015 0,923 0,0271 0,118 0,0461 0,0149 0,0267
0,715 1,001 0,857 0,0473 0,0291 0,324 5,782 2,472 0,0462 1,304 1,017 0,926 0,0275 0,119 0,0470 0,0150 0,0272
0,720 1,002 0,861 0,0480 0,0293 0,324 5,786 2,476 0,0465 1,304 1,018 0,927 0,0276 0,120 0,0472 0,0151 0,0274
0,721 | 1,003 | 0,862 | 0,0482 | 00294 | 0325 | 5792 | 2,477 | 00466 | 1,308 | 1,020 | 0932 | 0,0280 [ 0,120 | 0,0480 | 0,0157 | 0,0277
0,722 1,003 0,864 0,0489 0,0297 0,328 5,800 2,491 0,0476 1,308 1,029 0,933 0,0280 0,120 0,0504 0,0158 0,0277
0,722 | 1,005 | 0,864 | 0,0495 | 0,0300 | 0,331 | 5803 | 2492 | 0,481 | 1,316 | 1,029 | 0938 | 0,282 | 0,121 | 0,0853* | 0,0178 | 0,0283
0,722 1,006 0,865 0,0504 0,0304 0,334 5,806 2,498 0,0481 1,317 1,030 0,939 0,0286 0,122 0,0192 0,0287
0,722 | 1,011 | 0,870 | 0,0510 | 0,0312 | 0,334 | 5808 | 2501 | 0,485 | 1,320 | 1,045 | 0,939 | 0,0288 | 0,123 0,0194 | 0,0299
0,723 1,013 0,871 0,0514 0,0316 0,337 5,810 2,508 0,0516 1,330 1,047 0,940 0,0310 0,123 0,0194
0,730 1,015 0,878 0,0324 0,340 5,813 2,516 0,0552 1,346 1,047 0,940 0,0311 0,124 0,0224
0,732 1,016 0,909 0,0326 0,341 5,815 2,519 0,0557 1,351 1,050 0,941 0,0340 0,125
0,750 | 1,017 | 0,913 0,0331 | 0341 | 5834 | 2534 | 00676*| 1,372 | 1,066 [ 0,943 0,135*
1,020 | 00918 0,389* | 5849 | 2592 | 01131* [ 1,375 | 1,001 | 0948 0,137+
1,023 5855 | 3,031 1,677* | 1,156 | 0,949 0,145*
1,044 5,902 0,953
1,318* 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785*
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjdeny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theedelow
laboratorni vysledekdastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - Kod &astnika: 20

| referenesvasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|12y 1>2

Z-scoring see Annex 2

12y |>2

Z-scoring viz. Filoha 2
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Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C %Mn | %Si %P %S %Cu | %Cr %Ni %Al | %Mo | %w %V %Ti %Co %B %Nb %N
2,285+
0,0238 2,312*
0,603* 0,0253 | 0,300 2,383
0,664* 0,0408 | 0,0264 | 0,310 2,384 1,216 0,0153*
0,686 | 0,934 0,0416 | 0,0272 | 0313 | 5604 | 2426 1,232 0,877 | 0,0222
0,690 | 0,949 | 0,747* | 0,0419 | 0,0273 | 0,314 | 5643 | 2,426 1,237 0,881 | 0,0228
0,702 | 0,960 | 0,797 | 0,0419 | 0,0274 | 0,314 | 5644 | 2,436 1,246 | 0815* | 0885 | 00244 | 0,108
0,703 | 0972 | 0811 | 0,0432 | 00276 | 0317 | 5684 | 2441 | 00342 | 1,252 | 0,899 | 0,888 | 0,0246 | 0,110 0,0244
0,703 | 0,973 | 0,816 | 0,0433 | 0,276 | 0317 | 5696 | 2,442 | 00390 | 1,252 | 0,946 | 0,888 | 0,0253 | 0,110 0,0244
0,704 | 0977 | 0,818 | 0,0440 | 0,277 | 0317 | 5706 | 2,450 | 0,0414 | 1,268 | 0,946 | 0,899 | 0,0258 | 0,115 0,0078 | 0,0246
0,706 | 0,978 | 0,835 | 0,0444 | 00277 | 0,318 | 5707 | 2,450 | 0,0421 | 1,276 | 0,959 | 0,900 | 0,0260 | 0,115 0,0093 | 0,0256
0,706 0,982 0,836 0,0449 0,0277 0,318 5,709 2,462 0,0438 1,279 0,973 0,903 0,0260 0,116 0,0094 0,0257
0,707 | 0,985 | 0,837 | 0,0450 | 0,0282 | 0,319 | 5734 | 2,463 | 0,0454 | 1,280 | 0,976 | 0,906 | 0,0265 | 0,116 0,0110 | 0,0260
0,708 0,988 0,837 0,0450 0,0282 0,320 5,735 2,464 0,0454 1,280 0,982 0,910 0,0266 0,116 0,0406 0,0117 0,0262
0,709 0,990 0,843 0,0451 0,0288 0,321 5,755 2,466 0,0456 1,289 0,990 0,910 0,0268 0,117 0,0445 0,0146 0,0262
0,711 0,993 0,848 0,0456 0,0288 0,321 5,770 2,470 0,0458 1,294 1,015 0,914 0,0269 0,117 0,0447 0,0149 0,0264
0,714 0,995 0,855 0,0458 0,0288 0,323 5,774 2,471 0,0461 1,294 1,015 0,923 0,0271 0,118 0,0461 0,0149 0,0267
0,715 1,001 0,857 0,0473 0,0291 0,324 5,782 2,472 0,0462 1,304 1,017 0,926 0,0275 0,119 0,0470 0,0150 0,0272
0,720 1,002 0,861 0,0480 0,0293 0,324 5,786 2,476 0,0465 1,304 1,018 0,927 0,0276 0,120 0,0472 0,0151 0,0274
0,721 1,003 0,862 0,0482 0,0294 0,325 5,792 2,477 0,0466 1,308 1,020 0,932 0,0280 0,120 0,0480 0,0157 0,0277
0,722 1,003 0,864 0,0489 0,0297 0,328 5,800 2,491 0,0476 1,308 1,029 0,933 0,0280 0,120 0,0504 0,0158 0,0277
0,722 | 1,005 | 0,864 | 0,0495 | 0,300 | 0331 | 5803 | 2492 | 00481 | 1,315 | 1,029 | 0938 | 00282 | 0,121 | 0,0853* | 0,0178 | 0,0283
0,722 1,006 0,865 0,0504 0,0304 0,334 5,806 2,498 0,0481 1,317 1,030 0,939 0,0286 0,122 0,0192 0,0287
0,722 | 1,011 | 0,870 | 0,0510 | 0,0312 | 0,334 | 5808 | 2501 | 0,0485 | 1,320 | 1,045 | 0,939 | 0,0288 | 0,123 0,0194 | 0,0299
0,723 | 1,013 | 0,871 | 0,0514 | 00316 | 0,337 | 5810 | 2,508 | 0,516 | 1,330 | 1,047 | 0,940 | 0,0310 | 0,123 0,0194
0,730 | 1,015 | 0,878 0,0324 | 0340 | 5813 | 2516 | 00552 | 1,346 | 1,047 | 0940 | 00311 | 0,124 0,0224
0,732 | 1,016 | 0,909 0,326 | 0341 | 5815 | 2519 | 00557 | 1,351 | 1,050 | 0941 | 00340 | 0,125
0,750 | 1,017 | 0,913 0,0331 | 0341 | 5834 | 2534 | 00676*| 1,372 | 1,066 | 0943 0,135*
1,020 | 00918 0,389* | 5849 | 2592 | 01131* [ 1,375 | 1,001 | 0948 0,137*
1,023 5855 | 3,031 1,677* | 1,156 | 0,949 0,145*
1,044 5,902 0,953
1,318* 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785*
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjdeny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theebelow
laboratorni vysledekdastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - K6d &astnika: 21

| referenzesvasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|12y 1>2

Z-scoring see Annex 2

12y |>2

Z-scoring viz. Filoha 2
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Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C %Mn %Si %P %S %Cu %Cr %Ni %Al %Mo | %W %V %Ti %Co %B %Nb %N
2,285+
0,0238 2,312*
0,603+ 0,0253 | 0,300 2,383
0,664* 0,0408 0,0264 0,310 2,384 1,216 0,0153*
0,686 | 0934 0,0416 | 0,0272 | 0313 | 5604 | 2,426 1,232 0,877 | 0,0222
0,690 | 0949 | 0,717* | 00419 | 00273 | 0314 | 5643 | 2426 1,237 0,881 | 0,0228
0,702 | 0960 | 0,797 | 00419 | 00274 | 0314 | 5644 | 2436 1,246 | 0815* | 0885 | 00244 | 0,108
0,703 | 0972 | 0811 | 00432 | 00276 | 0317 | 5684 | 2441 | 00342 | 1,252 | 0,899 | 0,888 | 0,0246 | 0,110 0,0244
0,703 | 0973 | 0816 | 00433 | 00276 | 0317 | 5696 | 2442 | 00390 | 1,252 | 0946 | 0,888 | 0,0253 | 0,110 0,0244
0,704 | 0977 | 0818 | 00440 | 00277 | 0317 | 5706 | 2450 | 00414 | 1,268 | 0946 | 0,899 | 0,0258 | 0,115 0,0078 | 0,0246
0,706 | 0978 | 0,835 | 00444 | 00277 | 0318 | 5707 | 2450 | 00421 | 1,276 | 0,959 | 0,900 | 0,0260 | 0,115 0,0093 | 0,0256
0,706 | 0982 | 0836 | 00449 | 00277 | 0318 | 5709 | 2462 | 00438 | 1,279 | 0973 | 0903 | 00260 | 0,116 0,0094 | 0,0257
0,707 | 0985 | 0,837 | 00450 | 00282 | 0319 | 5734 | 2463 | 00454 | 1,280 | 0976 | 0,906 | 0,265 | 0,116 0,0110 | 0,0260
0,708 | 0988 | 0,837 | 00450 | 00282 | 0320 | 5735 | 2464 | 00454 | 1,280 | 0982 | 0910 | 00266 | 0,116 | 0,0406 | 0,0117 | 0,0262
0,709 | 0990 | 0843 | 00451 | 00288 | 0321 | 5755 | 2466 | 00456 | 1,289 | 0,990 | 0,910 | 00268 | 0,117 | 0,0445 | 0,0146 | 0,0262
0,711 | 0993 | 0848 | 00456 | 00288 | 0321 | 5770 | 2470 | 00458 | 1,294 | 1,015 | 0914 | 00269 | 0,117 | 0,0447 | 0,0149 | 0,0264
0,714 0,995 0,855 0,0458 0,0288 0,323 5,774 2,471 0,0461 1,294 1,015 0,923 0,0271 0,118 0,0461 0,0149 0,0267
0,715 1,001 0,857 0,0473 0,0291 0,324 5,782 2,472 0,0462 1,304 1,017 0,926 0,0275 0,119 0,0470 0,0150 0,0272
0,720 1,002 0,861 0,0480 0,0293 0,324 5,786 2,476 0,0465 1,304 1,018 0,927 0,0276 0,120 0,0472 0,0151 0,0274
0,721 1,003 0,862 0,0482 0,0294 0,325 5,792 2,477 0,0466 1,308 1,020 0,932 0,0280 0,120 0,0480 0,0157 0,0277
0,722 | 1,003 | 0864 | 00489 | 00297 | 0328 | 5800 | 2491 | 00476 | 1,308 | 1,029 | 0,933 | 00280 | 0,120 | 0,0504 | 0,0158 | 0,0277
0,722 1,005 0,864 0,0495 | 0,0300 0,331 5,803 2,492 0,0481 1,315 1,029 0,938 0,0282 0,121 | 0,0853* | 0,0178 | 0,0283
0,722 | 1,006 | 0865 | 00504 | 00304 | 0334 | 5806 | 2498 | 00481 | 1,317 | 1,030 | 0,939 | 00286 | 0,122 0,0192 | 0,0287
0,722 | 1,011 | 0870 | 00510 | 00312 | 0,334 | 5808 | 2501 | 00485 | 1,320 | 1,045 | 0,939 | 00288 | 0,123 0,0194 | 0,0299
0,723 | 1,013 | 0871 | 00514 | 00316 | 0,337 | 5810 | 2,508 | 0,0516 | 1,330 | 1,047 | 0,940 | 0,0310 | 0,123 0,0194
0,730 1,015 0,878 0,0324 0,340 5,813 2,516 0,0552 1,346 1,047 0,940 0,0311 0,124 0,0224
0,732 1,016 0,909 0,0326 0,341 5,815 2,519 0,0557 1,351 1,050 0,941 0,0340 0,125
0,750 1,017 0,913 0,0331 0,341 5,834 2,534 0,0676* 1,372 1,066 0,943 0,135*
1,020 | 0,918 0,389* | 5849 | 2,592 | 0,1131* | 1,375 | 1,091 | 0948 0,137+
1,023 5855 | 3,031* 1,677 | 1156 | 0,949 0,145+
1,044 5,902 0,953
1,318* 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785*
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjagny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theebelow
laboratorni vysledekaastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - K&d ®astnika: 22

| referenzeevasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|12y 1>2

Z-scoring see Annex 2

|2 [>2

Z-scoring viz. Filoha 2
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Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C %Mn %Si %P %S %Cu %Cr %Ni %Al %Mo | %W %V %Ti %Co %B %Nb %N
2,285+
0,0238 2,312*
0,603* 0,0253 | 0,300 2,383
0,664* 0,0408 | 0,0264 | 0,310 2,384 1,216 0,0153*
0,686 | 0934 0,0416 | 0,0272 | 0,313 | 5604 | 2,426 1,232 0,877 | 0,0222
0,690 0,949 0,717* 0,0419 0,0273 0,314 5,643 2,426 1,237 0,881 0,0228
0,702 0,960 0,797 0,0419 0,0274 0,314 5,644 2,436 1,246 0,815* 0,885 0,0244 0,108
0,703 0,972 0,811 0,0432 0,0276 0,317 5,684 2,441 0,0342 1,252 0,899 0,888 0,0246 0,110 0,0244
0,703 | 0973 | 0816 | 00433 [ 00276 | 0317 | 5696 | 2442 | 00390 | 1,252 | 0946 | 0,888 | 0,0253 | 0,110 0,0244
0,704 0,977 0,818 0,0440 0,0277 0,317 5,706 2,450 0,0414 1,268 0,946 0,899 0,0258 0,115 0,0078 0,0246
0,706 | 0978 | 0,835 | 00444 | 00277 | 0318 [ 5707 | 2450 | 00421 | 1,276 | 0,959 | 0,900 | 0,0260 | 0,115 0,0093 | 0,0256
0,706 | 0982 | 0836 | 00449 | 00277 | 0318 | 5709 | 2462 | 00438 | 1,279 | 0973 | 0903 | 00260 | 0,116 0,0094 | 0,0257
0,707 | 0985 | 0,837 | 00450 | 00282 | 0319 | 5734 | 2463 | 00454 | 1,280 | 0976 | 0,906 | 0,265 | 0,116 0,0110 | 0,0260
0,708 | 0988 | 0,837 | 00450 | 00282 | 0320 | 5735 | 2464 | 00454 | 1,280 | 0982 | 0910 | 00266 | 0,116 | 0,0406 | 0,0117 | 0,0262
0,709 | 0990 | 0843 | 00451 | 00288 | 0321 | 5755 | 2466 | 00456 | 1,289 | 0,990 | 0,910 | 0,268 | 0,117 | 0,0445 | 0,0146 | 0,0262
0,711 0,993 0,848 0,0456 0,0288 0,321 5,770 2,470 0,0458 1,294 1,015 0,914 0,0269 0,117 0,0447 0,0149 0,0264
0,714 | 0995 | 0855 [ 00458 | 00288 | 0,323 | 5774 | 2471 | 00461 [ 1,294 | 1,015 | 0923 | 00271 [ 0118 | 0,0461 | 0,0149 | 0,0267
0,715 1,001 0,857 0,0473 0,0291 0,324 5,782 2,472 0,0462 1,304 1,017 0,926 0,0275 0,119 0,0470 0,0150 0,0272
0,720 | 1,002 | 0861 | 00480 | 00293 | 0,324 | 5786 | 2,476 | 00465 | 1,304 | 1,018 [ 0927 | 00276 | 0,120 | 0,0472 | 0,0151 | 0,0274
0,721 1,003 0,862 0,0482 0,0294 0,325 5,792 2,477 0,0466 1,308 1,020 0,932 0,0280 0,120 0,0480 0,0157 0,0277
0,722 | 1,003 | 0864 | 00489 | 00297 | 0328 | 5800 [ 2491 | 00476 | 1,308 | 1,029 | 0,933 | 00280 | 0,120 | 0,0504 | 0,0158 | 0,0277
0,722 1,005 0,864 0,0495 0,0300 0,331 5,803 2,492 0,0481 1,315 1,029 0,938 0,0282 0,121 0,0853* 0,0178 0,0283
0,722 | 1,006 | 0865 | 00504 | 00304 | 0334 | 5806 | 2498 | 00481 | 1,317 | 1,030 | 0939 | 00286 | 0,122 0,0192 | 0,0287
0,722 1,011 0,870 0,0510 0,0312 0,334 5,808 2,501 0,0485 1,320 1,045 0,939 0,0288 0,123 0,0194 0,0299
0,723 1,013 0,871 0,0514 0,0316 0,337 5,810 2,508 0,0516 1,330 1,047 0,940 0,0310 0,123 0,0194
0,730 1,015 0,878 0,0324 0,340 5,813 2,516 0,0552 1,346 1,047 0,940 0,0311 0,124 0,0224
0,732 1,016 0,909 0,0326 0,341 5,815 2,519 0,0557 1,351 1,050 0,941 0,0340 0,125
0,750 | 1,017 [ 0,913 0,331 | 0341 | 5834 | 2534 | 00676*| 1,372 | 1,066 | 0,943 0,135+
1,020 0,918 0,389* 5,849 2,592 0,1131* 1,375 1,091 0,948 0,137*
1,023 5,855 3,031* 1,677 1,156 0,949 0,145*
1,044 5,902 0,953
1,318* 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785*
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjagny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theebelow
laboratorni vysledekaastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - K&d ®astnika: 23

| refereneevasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|12y 1>2

Z-scoring see Annex 2

|2 [>2

Z-scoring viz. Filoha 2
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Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C %Mn %Si %P %S %Cu %Cr %Ni %Al %Mo | %W %V %Ti %Co %B %Nb %N
2,285+
0,0238 2,312*
0,603* 0,0253 | 0,300 2,383
0,664* 0,0408 | 0,0264 | 0,310 2,384 1,216 0,0153*
0,686 | 0934 0,0416 | 0,0272 | 0313 | 5604 | 2,426 1,232 0,877 | 0,0222
0,690 | 0949 | 0,717* | 00419 | 00273 | 0314 | 5643 | 2426 1,237 0,881 | 0,0228
0,702 | 0960 | 0,797 | 00419 | 00274 | 0314 | 5644 | 2436 1,246 | 0815* | 0885 | 00244 | 0,108
0,703 | 0972 | 0811 | 00432 | 00276 | 0317 | 5684 | 2441 | 00342 | 1,252 | 0,899 | 0,888 | 0,0246 | 0,110 0,0244
0,703 | 0973 | 0816 | 00433 | 00276 | 0317 | 5696 | 2442 | 00390 | 1,252 | 0946 | 0,888 | 0,0253 | 0,110 0,0244
0,704 | 0977 | 0818 | 00440 | 00277 | 0317 | 5706 | 2450 | 00414 | 1,268 | 0946 | 0,899 | 0,0258 | 0,115 0,0078 | 0,0246
0,706 | 0978 | 0,835 | 00444 | 00277 | 0318 | 5707 | 2450 | 00421 | 1,276 | 0959 | 0,900 | 0,0260 | 0,115 0,0093 | 0,0256
0,706 | 0982 | 0836 | 00449 | 00277 | 0318 | 5709 | 2462 | 00438 | 1,279 | 0973 | 0903 | 00260 | 0,116 0,0094 | 0,0257
0,707 | 0985 | 0,837 | 00450 | 00282 | 0319 | 5734 | 2463 | 00454 | 1,280 | 0976 | 0,906 | 0,265 | 0,116 0,0110 | 0,0260
0,708 | 0988 | 0,837 | 00450 | 00282 | 0320 | 5735 | 2464 | 00454 | 1,280 | 0982 | 0910 | 00266 | 0,116 | 0,0406 | 0,0117 | 0,0262
0,709 0,990 0,843 0,0451 0,0288 0,321 5,755 2,466 0,0456 1,289 0,990 0,910 0,0268 0,117 0,0445 0,0146 0,0262
0,711 0,993 0,848 0,0456 0,0288 0,321 5,770 2,470 0,0458 1,294 1,015 0,914 0,0269 0,117 0,0447 0,0149 0,0264
0,714 0,995 0,855 0,0458 0,0288 0,323 5,774 2,471 0,0461 1,294 1,015 0,923 0,0271 0,118 0,0461 0,0149 0,0267
0,715 1,001 0,857 0,0473 0,0291 0,324 5,782 2,472 0,0462 1,304 1,017 0,926 0,0275 0,119 0,0470 0,0150 0,0272
0,720 | 1,002 | 0861 | 00480 | 00293 | 0,324 | 5786 | 2476 | 00465 | 1,304 [ 1,018 | 0927 | 00276 | 0,120 | 0,0472 | 0,0151 | 0,0274
0,721 | 1,003 | 0862 | 00482 | 00294 | 0325 | 5792 | 2477 | 00466 | 1,308 | 1,020 | 0932 | 00280 | 0,120 | 0,0480 | 0,0157 | 0,0277
0,722 | 1,003 | 0864 | 00489 | 00297 | 0328 | 5800 | 2491 | 00476 | 1,308 | 1,029 | 0933 | 00280 | 0,120 | 0,0504 | 0,0158 | 0,0277
0,722 | 1,005 | 0864 | 00495 | 00300 | 0,331 | 5803 | 2492 | 00481 | 1,315 | 1,029 | 0938 | 00282 | 0,121 | 0,0853* | 0,0178 | 0,0283
0,722 1,006 0,865 0,0504 0,0304 0,334 5,806 2,498 0,0481 1,317 1,030 0,939 0,0286 0,122 0,0192 0,0287
0,722 1,011 0,870 0,0510 0,0312 0,334 5,808 2,501 0,0485 1,320 1,045 0,939 0,0288 0,123 0,0194 0,0299
0,723 1,013 0,871 0,0514 0,0316 0,337 5,810 2,508 0,0516 1,330 1,047 0,940 0,0310 0,123 0,0194
0,730 | 1,015 | 0,878 0,0324 | 0340 | 5813 | 2516 | 00552 | 1,346 | 1,047 | 0940 | 00311 | 0,124 0,0224
0,732 1,016 0,909 0,0326 0,341 5,815 2,519 0,0557 1,351 1,050 0,941 0,0340 0,125
0,750 1,017 0,913 0,0331 0,341 5,834 2,534 0,0676* 1,372 1,066 0,943 0,135*
1,020 0,918 0,389* 5,849 2,592 0,1131* 1,375 1,091 0,948 0,137*
1,023 5,855 3,031* 1,677 1,156 0,949 0,145*
1,044 5,902 0,953
1,318* 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785*
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjagny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theebelow
laboratorni vysledekaastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - Kod &astnika: 24

| referenzeevasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|12y 1>2

Z-scoring see Annex 2

|2 [>2

Z-scoring viz. Filoha 2
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Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C %Mn | %Si %P %S %Cu | %Cr %Ni %Al | %Mo | %w %V %Ti %Co %B %Nb %N
2,285+
0,0238 2,312*
0,603* 0,0253 | 0,300 2,383
0,664* 0,0408 | 0,0264 | 0,310 2,384 1,216 0,0153*
0,686 0,934 0,0416 0,0272 0,313 5,604 2,426 1,232 0,877 0,0222
0,690 | 0,949 | 0,717 | 0,0419 | 00273 | 0,314 | 5643 | 2,426 1,237 0,881 [ 0,0228
0,702 0,960 0,797 0,0419 0,0274 0,314 5,644 2,436 1,246 0,815* 0,885 0,0244 0,108
0,703 | 0972 | 0811 | 00432 | 00276 | 0317 | 5684 | 2,441 | 00342 | 1,252 | 0,899 | 0,888 | 0,0246 | 0,110 0,0244
0,703 | 0973 | 0,816 | 0,0433 | 00276 | 0317 | 5696 | 2,442 | 0,390 | 1,252 | 0,946 | 0,888 | 0,0253 | 0,110 0,0244
0,704 | 0977 | 0,818 | 0,0440 | 0,277 | 0317 | 5706 | 2,450 | 0,0414 | 1,268 | 0,946 | 0,899 | 0,0258 | 0,115 0,0078 | 0,0246
0,706 | 0,978 | 0,835 | 0,0444 | 00277 | 0318 | 5707 | 2,450 | 0,0421 | 1,276 | 0,959 | 0,900 | 0,0260 | 0,115 0,0093 | 0,0256
0,706 | 0982 | 0,836 | 0,0449 | 00277 | 0318 | 5709 | 2,462 | 00438 | 1,279 | 0,973 | 0,903 | 0,0260 | 0,116 0,0094 | 0,0257
0,707 | 0,985 | 0,837 | 0,0450 | 0,0282 | 0,319 | 5734 | 2,463 | 0,454 | 1,280 | 0,976 | 0,906 | 0,0265 | 0,116 0,0110 | 0,0260
0,708 | 0,988 | 0,837 | 0,0450 | 0,0282 | 0,320 | 5735 | 2464 | 00454 | 1,280 | 0982 | 0910 | 0,266 | 0,116 | 0,0406 | 0,0117 | 0,0262
0,709 0,990 0,843 0,0451 0,0288 0,321 5,755 2,466 0,0456 1,289 0,990 0,910 0,0268 0,117 0,0445 0,0146 0,0262
0,711 | 0993 | 0,848 | 0,0456 | 0,0288 | 0,321 | 5770 | 2,470 | 0,458 | 1,294 | 1,016 | 0914 | 00269 | 0,117 | 0,0447 | 0,0149 | 0,0264
0,714 0,995 0,855 | 0,0458 | 0,0288 | 0,323 5,774 2,471 | 0,0461 1,294 1,015 0,923 | 00271 | 0,118 | 0,0461 | 0,0149 | 0,0267
0,715 1,001 0,857 0,0473 0,0291 0,324 5,782 2,472 0,0462 1,304 1,017 0,926 0,0275 0,119 0,0470 0,0150 0,0272
0,720 1,002 0,861 0,0480 0,0293 0,324 5,786 2,476 0,0465 1,304 1,018 0,927 0,0276 0,120 0,0472 0,0151 0,0274
0,721 1,003 0,862 0,0482 0,0294 0,325 5,792 2,477 0,0466 1,308 1,020 0,932 0,0280 0,120 0,0480 0,0157 0,0277
0,722 1,003 0,864 0,0489 0,0297 0,328 5,800 2,491 0,0476 1,308 1,029 0,933 0,0280 0,120 0,0504 0,0158 0,0277
0,722 1,005 0,864 0,0495 0,0300 0,331 5,803 2,492 0,0481 1,315 1,029 0,938 0,0282 0,121 0,0853* 0,0178 0,0283
0,722 1,006 0,865 0,0504 0,0304 0,334 5,806 2,498 0,0481 1,317 1,030 0,939 0,0286 0,122 0,0192 0,0287
0,722 1,011 0,870 0,0510 0,0312 0,334 5,808 2,501 0,0485 1,320 1,045 0,939 0,0288 0,123 0,0194 0,0299
0,723 1,013 0,871 0,0514 0,0316 0,337 5,810 2,508 0,0516 1,330 1,047 0,940 0,0310 0,123 0,0194
0,730 1,015 0,878 0,0324 0,340 5,813 2,516 0,0552 1,346 1,047 0,940 0,0311 0,124 0,0224
0,732 1,016 0,909 0,0326 0,341 5,815 2,519 0,0557 1,351 1,050 0,941 0,0340 0,125
0,750 1,017 0,913 0,0331 0,341 5,834 2,534 0,0676* 1,372 1,066 0,943 0,135*
1,020 | 00918 0,389* | 5849 | 2592 | 01131* [ 1,375 | 1,001 | 0,948 0,137*
1,023 5,855 3,031* 1,677 1,156 0,949 0,145*
1,044 5,902 0,953
1,318 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785*
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjd@ny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theedelow
laboratorni vysledekdastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - K6d &astnika: 25

| referenesvasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|12y 1>2

Z-scoring see Annex 2

12y |>2

Z-scoring viz. Filoha 2
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Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C %Mn %Si %P %S %Cu %Cr %Ni %Al %Mo | %W %V %Ti %Co %B %Nb %N
2,285+
0,0238 2,312*
0,603* 0,0253 | 0,300 2,383
0,664* 0,0408 | 0,0264 | 0,310 2,384 1,216 0,0153*
0,686 | 0934 0,0416 | 0,0272 | 0313 | 5604 | 2,426 1,232 0,877 | 0,0222
0,690 | 0949 | 0,717* | 00419 | 00273 | 0314 | 5643 | 2426 1,237 0,881 | 0,0228
0,702 | 0960 | 0,797 | 00419 | 00274 | 0314 | 5644 | 2436 1,246 | 0815* | 0885 | 00244 | 0,108
0,703 | 0972 | 0811 | 00432 | 00276 | 0317 | 5684 | 2441 | 00342 | 1,252 | 0,899 | 0,888 | 0,0246 | 0,110 0,0244
0,703 | 0973 | 0816 | 00433 | 00276 | 0317 | 5696 | 2442 | 00390 | 1,252 | 0946 | 0,888 | 0,0253 | 0,110 0,0244
0,704 | 0977 | 0818 | 00440 | 00277 | 0317 | 5706 | 2450 | 00414 | 1,268 | 0946 | 0,899 | 0,0258 | 0,115 0,0078 | 0,0246
0,706 0,978 0,835 0,0444 0,0277 0,318 5,707 2,450 0,0421 1,276 0,959 0,900 0,0260 0,115 0,0093 0,0256
0,706 0,982 0,836 0,0449 0,0277 0,318 5,709 2,462 0,0438 1,279 0,973 0,903 0,0260 0,116 0,0094 0,0257
0,707 0,985 0,837 0,0450 0,0282 0,319 5,734 2,463 0,0454 1,280 0,976 0,906 0,0265 0,116 0,0110 0,0260
0,708 0,988 0,837 0,0450 0,0282 0,320 5,735 2,464 0,0454 1,280 0,982 0,910 0,0266 0,116 0,0406 0,0117 0,0262
0,709 0,990 0,843 0,0451 0,0288 0,321 5,755 2,466 0,0456 1,289 0,990 0,910 0,0268 0,117 0,0445 0,0146 0,0262
0,711 0,993 0,848 0,0456 0,0288 0,321 5,770 2,470 0,0458 1,294 1,015 0,914 0,0269 0,117 0,0447 0,0149 0,0264
0,714 0,995 0,855 0,0458 0,0288 0,323 5,774 2,471 0,0461 1,294 1,015 0,923 0,0271 0,118 0,0461 0,0149 0,0267
0,715 1,001 0,857 0,0473 0,0291 0,324 5,782 2,472 0,0462 1,304 1,017 0,926 0,0275 0,119 0,0470 0,0150 0,0272
0,720 1,002 0,861 0,0480 0,0293 0,324 5,786 2,476 0,0465 1,304 1,018 0,927 0,0276 0,120 0,0472 0,0151 0,0274
0,721 1,003 0,862 0,0482 0,0294 0,325 5,792 2,477 0,0466 1,308 1,020 0,932 0,0280 0,120 0,0480 0,0157 0,0277
0,722 1,003 0,864 0,0489 0,0297 0,328 5,800 2,491 0,0476 1,308 1,029 0,933 0,0280 0,120 0,0504 0,0158 0,0277
0,722 1,005 0,864 0,0495 0,0300 0,331 5,803 2,492 0,0481 1,315 1,029 0,938 0,0282 0,121 0,0853* 0,0178 0,0283
0,722 | 1,006 | 0865 | 00504 | 00304 | 0334 | 5806 | 2498 | 00481 | 1,317 | 1,030 | 0939 | 00286 | 0,122 0,0192 | 0,0287
0,722 | 1,011 | 0870 | 00510 | 00312 | 0,334 | 5808 | 2501 | 00485 | 1,320 | 1,045 | 0,939 | 00288 | 0,123 0,0194 | 0,0299
0,723 | 1,013 | 0871 | 00514 | 00316 | 0337 | 5810 | 2508 | 00516 | 1,330 | 1,047 | 0940 | 0,310 | 0,123 0,0194
0,730 1,015 0,878 0,0324 0,340 5,813 2,516 0,0552 1,346 1,047 0,940 0,0311 0,124 0,0224
0,732 1,016 0,909 0,0326 0,341 5,815 2,519 0,0557 1,351 1,050 0,941 0,0340 0,125
0,750 1,017 0,913 0,0331 0,341 5,834 2,534 0,0676* 1,372 1,066 0,943 0,135*
1,020 0,918 0,389* 5,849 2,592 0,1131* 1,375 1,091 0,948 0,137*
1,023 5,855 3,031* 1,677 1,156 0,949 0,145*
1,044 5,902 0,953
1,318* 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785*
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjagny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theebelow
laboratorni vysledekaastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - K&d ®astnika: 26

| referenzeevasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|12y 1>2

Z-scoring see Annex 2

|2 [>2

Z-scoring viz. Filoha 2
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Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C %Mn %Si %P %S %Cu %Cr %Ni %Al %Mo | %W %V %Ti %Co %B %Nb %N
2,285+
0,0238 2,312*
0,603* 0,0253 | 0,300 2,383
0,664* 0,0408 | 0,0264 | 0,310 2,384 1,216 0,0153*
0,686 | 0934 0,0416 | 0,0272 | 0313 | 5604 | 2,426 1,232 0,877 | 0,0222
0,690 | 0949 | 0,717* | 00419 | 00273 | 0314 | 5643 | 2426 1,237 0,881 | 0,0228
0,702 | 0960 | 0,797 | 00419 | 00274 | 0314 | 5644 | 2436 1,246 | 0815* | 0885 | 00244 | 0,108
0,703 | 0972 | 0811 | 00432 | 00276 | 0317 | 5684 | 2441 | 00342 | 1,252 | 0,899 | 0,888 | 0,0246 | 0,110 0,0244
0,703 0,973 0,816 0,0433 0,0276 0,317 5,696 2,442 0,0390 1,252 0,946 0,888 0,0253 0,110 0,0244
0,704 0,977 0,818 0,0440 0,0277 0,317 5,706 2,450 0,0414 1,268 0,946 0,899 0,0258 0,115 0,0078 0,0246
0,706 0,978 0,835 0,0444 0,0277 0,318 5,707 2,450 0,0421 1,276 0,959 0,900 0,0260 0,115 0,0093 0,0256
0,706 0,982 0,836 0,0449 0,0277 0,318 5,709 2,462 0,0438 1,279 0,973 0,903 0,0260 0,116 0,0094 0,0257
0,707 0,985 0,837 0,0450 0,0282 0,319 5,734 2,463 0,0454 1,280 0,976 0,906 0,0265 0,116 0,0110 0,0260
0,708 0,988 0,837 0,0450 0,0282 0,320 5,735 2,464 0,0454 1,280 0,982 0,910 0,0266 0,116 0,0406 0,0117 0,0262
0,709 0,990 0,843 0,0451 0,0288 0,321 5,755 2,466 0,0456 1,289 0,990 0,910 0,0268 0,117 0,0445 0,0146 0,0262
0,711 | 0993 | 0848 | 00456 | 00288 | 0321 | 5770 [ 2,470 | 00458 | 1,294 | 1,015 | 0914 | 00269 | 0,117 | 0,0447 | 0,0149 | 0,0264
0,714 | 0995 | 0855 | 00458 | 00288 | 0,323 | 5774 | 2471 | 00461 | 1,294 | 1,015 | 0923 | 00271 | 0,118 | 0,0461 | 0,0149 | 0,0267
0,715 | 1,001 | 0857 | 00473 | 00291 | 0324 | 5782 | 2472 | 00462 | 1,304 | 1,017 | 0926 | 00275 | 0,119 | 0,0470 | 0,0150 | 0,0272
0,720 | 1,002 | 0861 | 00480 | 00293 | 0,324 | 5786 | 2476 | 00465 | 1,304 | 1,018 | 0927 | 00276 | 0,120 | 0,0472 | 0,0151 | 0,0274
0,721 | 1,003 | 0862 | 00482 | 00294 | 0325 | 5792 | 2477 | 00466 | 1,308 | 1,020 | 0932 | 00280 | 0,120 | 0,0480 | 0,0157 | 0,0277
0,722 | 1,003 | 0864 | 00489 | 00297 | 0,328 | 5800 | 2491 | 00476 | 1,308 | 1,029 | 0,933 | 00280 | 0,120 | 0,0504 | 0,0158 | 0,0277
0,722 | 1,005 | 0864 | 00495 | 00300 | 0,331 | 5803 | 2492 | 00481 | 1,315 | 1,029 | 0938 | 00282 | 0,121 | 0,0853* | 0,0178 | 0,0283
0,722 | 1,006 | 0865 | 00504 | 00304 | 0334 | 5806 | 2498 | 00481 | 1,317 | 1,030 | 0939 | 00286 | 0,122 0,0192 | 0,0287
0,722 | 1,011 | 0870 | 00510 | 00312 | 0,334 | 5808 | 2501 | 00485 | 1,320 | 1,045 | 0,939 | 00288 | 0,123 0,0194 | 0,0299
0,723 1,013 0,871 0,0514 0,0316 0,337 5,810 2,508 0,0516 1,330 1,047 0,940 0,0310 0,123 0,0194
0,730 1,015 0,878 0,0324 0,340 5,813 2,516 0,0552 1,346 1,047 0,940 0,0311 0,124 0,0224
0,732 1,016 0,909 0,0326 0,341 5,815 2,519 0,0557 1,351 1,050 0,941 0,0340 0,125
0,750 1,017 0,913 0,0331 0,341 5,834 2,534 0,0676* 1,372 1,066 0,943 0,135*
1,020 0,918 0,389* 5,849 2,592 0,1131* 1,375 1,091 0,948 0,137*
1,023 5,855 3,031* 1,677 1,156 0,949 0,145*
1,044 5,902 0,953
1,318* 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785*
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjagny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theebelow
laboratorni vysledekaastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - K&d ®astnika: 27

| referenzeevasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|12y 1>2

Z-scoring see Annex 2

|2 [>2

Z-scoring viz. Filoha 2




SPL
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Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C %Mn %Si %P %S %Cu %Cr %Ni %Al %Mo | %W %V %Ti %Co %B %Nb %N
2,285+
0,0238 2,312*
0,603* 0,0253 | 0,300 2,383
0,664* 0,0408 | 0,0264 | 0,310 2,384 1,216 0,0153*
0,686 | 0934 0,0416 | 0,0272 | 0,313 | 5604 | 2,426 1,232 0,877 | 0,0222
0,690 0,949 0,717* 0,0419 0,0273 0,314 5,643 2,426 1,237 0,881 0,0228
0,702 | 0960 | 0,797 | 00419 | 00274 | 0314 | 5644 [ 2,436 1,246 | 0815* | 0885 | 00244 | 0,108
0,703 0,972 0,811 0,0432 | 0,0276 0,317 5,684 2,441 0,0342 1,252 0,899 0,888 0,0246 0,110 0,0244
0,703 0,973 0,816 0,0433 | 0,0276 0,317 5,696 2,442 0,0390 1,252 0,946 0,888 0,0253 0,110 0,0244
0,704 0,977 0,818 0,0440 | 0,0277 0,317 5,706 2,450 0,0414 1,268 0,946 0,899 0,0258 0,115 0,0078 | 0,0246
0,706 0,978 0,835 0,0444 0,0277 0,318 5,707 2,450 0,0421 1,276 0,959 0,900 0,0260 0,115 0,0093 0,0256
0,706 | 0982 | 0,836 | 00449 | 00277 | 0318 | 5709 | 2462 [ 00438 | 1,279 [ 0973 | 0903 | 00260 | 0,116 0,0094 | 0,0257
0,707 0,985 0,837 0,0450 0,0282 0,319 5,734 2,463 0,0454 1,280 0,976 0,906 0,0265 0,116 0,0110 0,0260
0,708 0,988 0,837 0,0450 0,0282 0,320 5,735 2,464 0,0454 1,280 0,982 0,910 0,0266 0,116 0,0406 0,0117 0,0262
0,709 0,990 0,843 0,0451 0,0288 0,321 5,755 2,466 0,0456 1,289 0,990 0,910 0,0268 0,117 0,0445 0,0146 0,0262
0,711 | 0993 | 0848 | 00456 | 00288 [ 0321 | 5770 | 2470 | 00458 | 1,294 | 1,015 | 0914 | 00269 | 0,117 | 0,0447 | 0,0149 | 0,0264
0,714 | 0995 | 0855 | 00458 | 00288 | 0323 | 5774 | 2471 | 00461 | 1,294 | 1,015 | 0923 | 00271 | 0,118 | 0,0461 | 0,0149 | 0,0267
0,715 | 1,001 | 0857 | 00473 | 00291 | 0324 | 5782 | 2472 | 00462 | 1,304 | 1,017 | 0926 | 00275 | 0,119 | 0,0470 | 0,0150 | 0,0272
0,720 | 1,002 | 0861 | 00480 | 00293 | 0,324 | 5786 | 2476 | 00465 | 1,304 | 1,018 | 0927 | 00276 | 0,120 | 0,0472 | 0,0151 | 0,0274
0,721 1,003 0,862 0,0482 0,0294 0,325 5,792 2,477 0,0466 1,308 1,020 0,932 0,0280 0,120 0,0480 0,0157 0,0277
0,722 1,003 0,864 0,0489 0,0297 0,328 5,800 2,491 0,0476 1,308 1,029 0,933 0,0280 0,120 0,0504 0,0158 0,0277
0,722 1,005 0,864 0,0495 0,0300 0,331 5,803 2,492 0,0481 1,315 1,029 0,938 0,0282 0,121 0,0853* 0,0178 0,0283
0,722 1,006 0,865 0,0504 0,0304 0,334 5,806 2,498 0,0481 1,317 1,030 0,939 0,0286 0,122 0,0192 0,0287
0,722 | 1,011 | 0870 | 00510 | 00312 | 0,334 | 5808 | 2501 | 00485 [ 1,320 | 1,045 | 0939 | 00288 | 0,123 0,0194 | 0,0299
0,723 1,013 0,871 0,0514 0,0316 0,337 5,810 2,508 0,0516 1,330 1,047 0,940 0,0310 0,123 0,0194
0,730 | 1,015 | 0,878 0,0324 | 0340 | 5813 | 2516 | 00552 | 1,346 | 1,047 | 0940 | 00311 [ 0,124 0,0224
0,732 | 1,016 | 0,909 0,326 | 0341 | 5815 | 2519 | 00557 | 1,351 | 1,050 | 0,941 | 0,0340 | 0,125
0,750 | 1,017 | 0,913 00331 | 0341 | 5834 | 2534 | 00676*| 1,372 | 1,066 | 0,943 0,135+
1,020 0,918 0,389* 5,849 2,592 0,1131* 1,375 1,091 0,948 0,137*
1,023 5,855 3,031* 1,677 1,156 0,949 0,145*
1,044 5,902 0,953
1,318* 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785*
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjagny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theebelow
laboratorni vysledekaastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - K&d astnika: 28

| refereneevasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|12y 1>2

Z-scoring see Annex 2

|2 [>2

Z-scoring viz. Filoha 2
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Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C %Mn | %Si %P %S %Cu | %Cr %Ni %Al | %Mo | %w %V %Ti %Co %B %Nb %N
2,285+
0,0238 2,312*
0,603* 0,0253 | 0,300 2,383
0,664* 0,0408 0,0264 0,310 2,384 1,216 0,0153*
0,686 0,934 0,0416 0,0272 0,313 5,604 2,426 1,232 0,877 0,0222
0,690 0,949 0,717* 0,0419 0,0273 0,314 5,643 2,426 1,237 0,881 0,0228
0,702 0,960 0,797 0,0419 0,0274 0,314 5,644 2,436 1,246 0,815* 0,885 0,0244 0,108
0,703 0,972 0,811 0,0432 0,0276 0,317 5,684 2,441 0,0342 1,252 0,899 0,888 0,0246 0,110 0,0244
0,703 0,973 0,816 0,0433 0,0276 0,317 5,696 2,442 0,0390 1,252 0,946 0,888 0,0253 0,110 0,0244
0,704 | 0977 | 0,818 | 0,0440 | 0,277 | 0317 | 5706 | 2,450 | 00414 | 1,268 | 0,946 | 0,899 | 0,0258 | 0,115 0,0078 | 0,0246
0,706 0,978 0,835 0,0444 0,0277 0,318 5,707 2,450 0,0421 1,276 0,959 0,900 0,0260 0,115 0,0093 0,0256
0,706 | 0982 | 0,836 | 0,0449 | 0,277 | 0,318 | 5709 | 2,462 | 0,438 | 1,279 | 0,973 | 0,903 | 0,0260 | 0,116 0,0094 | 0,0257
0,707 0,985 0,837 0,0450 0,0282 0,319 5,734 2,463 0,0454 1,280 0,976 0,906 0,0265 0,116 0,0110 0,0260
0,708 | 0,988 | 0,837 | 0,0450 | 0,0282 | 0,320 | 5,735 | 2464 | 00454 | 1,280 | 0982 | 0,910 | 0,0266 | 0,116 | 0,0406 | 0,0117 | 0,0262
0,709 0,990 0,843 0,0451 0,0288 0,321 5,755 2,466 0,0456 1,289 0,990 0,910 0,0268 0,117 0,0445 0,0146 0,0262
0,711 0,993 0,848 0,0456 0,0288 0,321 5,770 2,470 0,0458 1,294 1,015 0,914 0,0269 0,117 0,0447 0,0149 0,0264
0,714 0,995 0,855 0,0458 0,0288 0,323 5,774 2,471 0,0461 1,294 1,015 0,923 0,0271 0,118 0,0461 0,0149 0,0267
0,715 | 1,001 | 0,857 | 0,0473 | 00291 | 0324 | 5782 | 2472 | 00462 | 1,304 | 1,017 | 0926 | 00275 [ 0,119 | 0,0470 | 0,0150 | 0,0272
0,720 | 1,002 | 0,861 | 0,0480 | 0,0293 | 0,324 | 5786 | 2476 | 00465 | 1,304 | 1,018 | 0927 | 0,276 | 0,120 | 0,0472 | 0,0151 | 0,0274
0,721 | 1,003 | 0,862 | 0,0482 | 0,294 | 0325 | 5792 | 2477 | 00466 | 1,308 | 1,020 | 0932 | 0,0280 | 0,120 | 0,0480 | 0,0157 | 0,0277
0,722 | 1,003 | 0,864 | 0,0489 | 0,297 | 0328 | 5800 | 2491 | 00476 | 1,308 | 1,029 | 0,933 | 0,0280 | 0,120 | 0,0504 | 0,0158 | 0,0277
0,722 | 1,005 | 0,864 | 0,0495 | 0,0300 | 0,331 | 5803 | 2492 | 00481 | 1,315 | 1,029 | 0938 | 00282 | 0,121 | 0,0853*| 0,0178 | 0,0283
0,722 1,006 0,865 0,0504 0,0304 0,334 5,806 2,498 0,0481 1,317 1,030 0,939 0,0286 0,122 0,0192 0,0287
0,722 | 1,011 | 0,870 [ 0,0510 | 0,0312 | 0,334 | 5808 | 2501 | 0,0485 | 1,320 | 1,045 | 0,939 | 0,0288 | 0,123 0,0194 | 0,0299
0,723 1,013 0,871 0,0514 0,0316 0,337 5,810 2,508 0,0516 1,330 1,047 0,940 0,0310 0,123 0,0194
0,730 | 1,015 | 0,878 0,324 [ 0340 | 5813 | 2516 | 00552 | 1,346 | 1,047 | 0940 | 00311 | 0,124 0,0224
0,732 1,016 0,909 0,0326 0,341 5,815 2,519 0,0557 1,351 1,050 0,941 0,0340 0,125
0,750 | 1,017 | 0,913 0,331 | 0341 | 5834 | 2534 | 0,0676*| 1,372 | 1,066 | 0943 0,135*
1,020 | 00918 0,389* | 5849 | 2592 | 01131* [ 1,375 | 1,001 | 0948 0,137+
1,023 5855 | 3,031 1,677¢ | 1,156 | 0,949 0,145*
1,044 5,902 0,953
1,318* 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785*
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjdeny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theedelow
laboratorni vysledekdastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - K6d &astnika: 29

| referenesvasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|1z 1>2

Z-scoring see Annex 2

12y |>2

Z-scoring viz. Filoha 2
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Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C | %Mn | %sSi %P %S | %Cu | %Cr [ %Ni | %Al [ %Mo | %W %V %Ti | %Co | %B | %Nb [ %N
2,285
0,0238 2,312
0,603* 0,0253 | 0,300 2,383
0,664* 0,0408 | 00264 | 0310 2,384 1,216 0,0153*
0686 | 0,934 00416 | 00272 | 0313 | 5604 | 2426 1,232 0877 | 00222
0690 | 0949 | 0717% | 00419 | 00273 | 0314 | 5643 | 2,426 1,237 0881 | 0,0228
0702 | 0960 | 0797 | 00419 | 00274 | 0314 | 5644 | 2,436 1,246 | 0815* | 0885 | 00244 | 0,108
0703 | 0972 | 0811 | 00432 | 00276 | 0317 | 5684 | 2441 | 00342 | 1,252 | 0,899 | 0888 | 00246 | 0,110 0,0244
0703 | 0973 | 0816 | 00433 | 00276 | 0317 | 5696 | 2442 | 00390 | 1,252 | 0946 | 0,888 | 00253 | 0,110 0,0244
0704 | 0977 | 0818 | 00440 | 00277 | 0317 | 5706 | 2450 | 00414 | 1,268 | 0946 | 0899 | 00258 | 0,115 0,0078 | 0,0246
0706 | 0978 | 0835 | 00444 | 00277 | 0318 | 5707 | 2450 | 00421 | 1,276 | 0959 | 0,900 | 0,0260 | 0,115 0,0093 | 0,0256
0706 | 0982 | 0836 | 00449 | 00277 | 0318 | 5709 | 2462 | 00438 | 1,279 | 0973 | 0903 | 0,0260 | 0,116 0,0094 | 0,0257
0707 | 0985 | 0837 | 00450 | 0,0282 | 0319 | 5734 | 2463 | 00454 | 1,280 | 0976 | 0,906 | 0,0265 | 0,116 0,0110 | 0,0260
0,708 0,988 0,837 0,0450 0,0282 0,320 5,735 2,464 0,0454 1,280 0,982 0,910 0,0266 0,116 0,0406 0,0117 0,0262
0,709 | 0990 | 0843 | 00451 | 0,0288 | 0321 | 5755 | 2,466 | 00456 | 1289 | 0990 | 0910 | 00268 | 0117 | 00445 | 00146 | 0,0262
0711 | 0993 | 0848 | 00456 | 00288 | 0321 | 5770 | 2470 | 00458 | 1,294 | 1,015 | 0914 | 00269 | 0,117 | 0,447 | 0,0149 | 0,0264
0714 | 0995 | 0855 | 00458 | 00288 | 0323 | 5774 | 2471 | 00461 | 1,294 | 1,015 | 0923 | 00271 | 0,118 | 0,461 | 0,0149 | 0,0267
0715 | 1,001 | 0857 | 00473 | 00201 | 0324 | 5782 | 2472 | 00462 | 1304 | 1,017 | 0926 | 00275 | 0119 | 00470 | 00150 | 0,0272
0720 | 1,002 | 0861 | 00480 | 00293 | 0324 | 5786 | 2476 | 00465 | 1,304 | 1,018 | 0927 | 00276 | 0,120 | 0,0472 | 00151 | 0,0274
0721 | 1,003 | 0862 | 00482 | 002904 | 0325 | 5792 | 2477 | 00466 | 1,308 | 1,020 | 0932 | 00280 | 0120 | 00480 | 00157 | 0,0277
0722 | 1,003 | 0864 | 00489 | 00297 | 0328 | 5800 | 2491 | 00476 | 1,308 | 1,020 | 0933 | 00280 | 0120 | 00504 | 00158 | 0,0277
0722 | 1,005 | 0864 | 00495 | 00300 | 0331 | 5803 | 2492 | 00481 | 1,315 | 1,029 | 0938 | 00282 | 0121 | 00853 | 00178 | 0,0283
0722 | 1006 | 0865 | 00504 | 00304 | 0334 | 5806 | 2498 | 00481 | 1,317 | 1,030 | 0939 | 00286 | 0,122 0,0192 | 0,0287
0722 | 1011 | 0870 | 00510 | 00312 | 0334 | 5808 | 2501 | 00485 | 1,320 | 1,045 | 0939 | 00288 | 0,123 0,0194 | 0,0299
0723 | 1013 | 0871 | 00514 | 00316 | 0337 | 5810 | 2508 | 00516 | 1,330 | 1,047 | 0940 | 00310 | 0,123 0,0194
0730 | 1,015 | 0878 00324 | 0340 | 5813 | 2516 | 00552 | 1,346 | 1,047 | 00940 | 00311 | 0,124 0,0224
0732 | 1,016 | 0,909 00326 | 0341 | 5815 | 2519 | 00557 | 1,351 | 1,050 | 0941 | 00340 | 0,125
0750 | 1,017 | 0913 00331 | 0341 | 5834 | 2,534 | 00676*| 1,372 | 1,066 | 0,943 0,135*
1,020 | 0,918 0,389 | 5849 | 2,592 | 01131* | 1,375 | 1,091 | 0,948 0,137
1,023 5855 | 3,031* 1,677* | 1156 | 0,949 0,145*
1,044 5,902 0,953
1,318 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjdeny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theedelow
laboratorni vysledekdastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - K6d &astnika: 30

| referenzesvasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|12y 1>2

Z-scoring see Annex 2

12y |>2

Z-scoring viz. Filoha 2
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Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C %Mn | %Si %P %S %Cu | %Cr %Ni %Al | %Mo | %w %V %Ti %Co %B %Nb %N
2,285+
0,0238 2,312*
0,603* 0,0253 | 0,300 2,383
0,664* 0,0408 | 0,0264 | 0,310 2,384 1,216 0,0153*
0,686 | 0,934 0,0416 | 0,0272 | 0313 | 5604 | 2426 1,232 0,877 | 0,0222
0,690 | 0,949 | 0,717* | 0,0419 | 0,0273 | 0,314 | 5643 | 2,426 1,237 0,881 | 0,0228
0,702 0,960 0,797 0,0419 0,0274 0,314 5,644 2,436 1,246 0,815* 0,885 0,0244 0,108
0,703 | 0972 | 0811 | 00432 | 00276 | 0317 | 5684 | 2441 | 00342 | 1,252 | 0,899 | 0,888 | 0,0246 | 0,110 0,0244
0,703 0,973 0,816 0,0433 0,0276 0,317 5,696 2,442 0,0390 1,252 0,946 0,888 0,0253 0,110 0,0244
0,704 | 0977 | 0,818 | 0,0440 | 0,277 | 0317 | 5706 | 2,450 | 0,0414 | 1,268 | 0,946 | 0,899 | 0,0258 | 0,115 0,0078 | 0,0246
0,706 0,978 0,835 0,0444 0,0277 0,318 5,707 2,450 0,0421 1,276 0,959 0,900 0,0260 0,115 0,0093 0,0256
0,706 | 0982 | 0,836 | 0,0449 | 00277 | 0318 | 5709 | 2,462 | 0,438 | 1,279 | 0,973 | 0,903 | 0,0260 | 0,116 0,0094 | 0,0257
0,707 0,985 0,837 0,0450 0,0282 0,319 5,734 2,463 0,0454 1,280 0,976 0,906 0,0265 0,116 0,0110 0,0260
0,708 | 0,988 | 0,837 | 0,0450 | 0,0282 | 0320 | 5735 | 2464 | 00454 | 1,280 | 0982 [ 0,910 | 0,266 | 0,116 | 0,0406 | 0,0117 [ 0,0262
0,709 0,990 0,843 0,0451 0,0288 0,321 5,755 2,466 0,0456 1,289 0,990 0,910 0,0268 0,117 0,0445 0,0146 0,0262
0,711 | 0993 | 0,848 | 0,0456 | 0,0288 | 0,321 | 5770 | 2,470 | 0,458 | 1,294 | 1,016 | 0914 | 00269 | 0,117 | 0,0447 | 0,0149 | 0,0264
0,714 0,995 0,855 0,0458 0,0288 0,323 5,774 2,471 0,0461 1,294 1,015 0,923 0,0271 0,118 0,0461 0,0149 0,0267
0,715 | 1,001 | 0,857 | 0,0473 | 0,291 | 05324 | 5782 | 2472 | 00462 | 1,304 | 1,017 | 0926 | 00275 | 0,119 [ 0,0470 | 0,0150 | 0,0272
0,720 1,002 0,861 0,0480 0,0293 0,324 5,786 2,476 0,0465 1,304 1,018 0,927 0,0276 0,120 0,0472 0,0151 0,0274
0,721 1,003 0,862 0,0482 0,0294 0,325 5,792 2,477 0,0466 1,308 1,020 0,932 0,0280 0,120 0,0480 0,0157 0,0277
0,722 1,003 0,864 0,0489 0,0297 0,328 5,800 2,491 0,0476 1,308 1,029 0,933 0,0280 0,120 0,0504 0,0158 0,0277
0,722 1,005 0,864 0,0495 0,0300 0,331 5,803 2,492 0,0481 1,315 1,029 0,938 0,0282 0,121 0,0853* 0,0178 0,0283
0,722 1,006 0,865 0,0504 0,0304 0,334 5,806 2,498 0,0481 1,317 1,030 0,939 0,0286 0,122 0,0192 0,0287
0,722 | 1,011 | 0,870 | 0,0510 | 00312 | 0,334 | 5808 | 2501 | 0,0485 | 1,320 | 1,045 | 0,939 | 0,0288 | 0,123 0,0194 | 0,0299
0,723 1,013 0,871 0,0514 0,0316 0,337 5,810 2,508 0,0516 1,330 1,047 0,940 0,0310 0,123 0,0194
0,730 | 1,015 | 0,878 0,0324 | 0340 [ 5813 | 2516 | 00552 | 1,346 [ 1,047 | 0940 | 00311 | 0,124 0,0224
0,732 1,016 0,909 0,0326 0,341 5,815 2,519 0,0557 1,351 1,050 0,941 0,0340 0,125
0,750 1,017 0,913 0,0331 0,341 5,834 2,534 0,0676* 1,372 1,066 0,943 0,135*
1,020 0,918 0,389* 5,849 2,592 0,1131* 1,375 1,091 0,948 0,137*
1,023 5855 | 3,031 1,677* | 1,156 | 0,949 0,145*
1,044 5,902 0,953
1,318* 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785*
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjdeny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theebelow
laboratorni vysledekdastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - K6d &astnika: 31

| referenzesvasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|1z 1>2

Z-scoring see Annex 2

12y |>2

Z-scoring viz. Filoha 2
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Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C %Mn | %Si %P %S %Cu | %Cr %Ni %Al | %Mo | %w %V %Ti %Co %B %Nb %N
2,285+
0,0238 2,312*
0,603* 0,0253 | 0,300 2,383
0,664* 0,0408 | 0,0264 | 0,310 2,384 1,216 0,0153*
0,686 | 0,934 0,0416 | 0,0272 | 0313 | 5604 | 2426 1,232 0,877 | 0,0222
0,690 | 0,949 | 0,747* | 0,0419 | 0,0273 | 0,314 | 5643 | 2,426 1,237 0,881 | 0,0228
0,702 | 0,960 | 0,797 | 0,0419 | 0,0274 | 0,314 | 5644 | 2,436 1,246 | 0815* | 0885 | 00244 | 0,108
0,703 | 0972 | 0811 | 0,0432 | 00276 | 0317 | 5684 | 2441 | 00342 | 1,252 | 0,899 | 0,888 | 0,0246 | 0,110 0,0244
0,703 | 0,973 | 0,816 | 0,0433 | 0,276 | 0317 | 5696 | 2,442 | 00390 | 1,252 | 0,946 | 0,888 | 0,0253 | 0,110 0,0244
0,704 | 0977 | 0,818 | 0,0440 | 0,277 | 0317 | 5706 | 2,450 | 0,0414 | 1,268 | 0,946 | 0,899 | 0,0258 | 0,115 0,0078 | 0,0246
0,706 | 0,978 | 0,835 | 0,0444 | 00277 | 0318 | 5707 | 2,450 | 0,0421 | 1,276 | 0,959 | 0,900 | 0,0260 | 0,115 0,0093 | 0,0256
0,706 | 0,982 | 0,836 | 0,0449 | 00277 | 0318 | 5709 | 2,462 | 00438 | 1,279 | 0,973 | 0,903 | 0,0260 | 0,116 0,0094 | 0,0257
0,707 0,985 0,837 0,0450 0,0282 0,319 5,734 2,463 0,0454 1,280 0,976 0,906 0,0265 0,116 0,0110 0,0260
0,708 0,988 0,837 | 0,0450 | 0,0282 0,320 5,735 2,464 | 0,0454 1,280 0,982 0,910 | 0,0266 | 0,116 | 0,0406 | 0,0117 | 0,0262
0,709 0,990 0,843 0,0451 0,0288 0,321 5,755 2,466 0,0456 1,289 0,990 0,910 0,0268 0,117 0,0445 0,0146 0,0262
0,711 | 0993 | 0,848 | 0,0456 | 0,0288 | 0,321 | 5770 | 2470 | 00458 | 1,294 | 1,016 | 0914 | 00269 | 0,117 | 0,0447 | 0,0149 | 0,0264
0,714 | 0995 | 0,855 | 0,0458 | 0,0288 | 0,323 | 5774 | 2471 | 00461 | 1,294 | 1,016 | 0923 | 00271 | 0,118 | 0,0461 | 0,0149 | 0,0267
0,715 | 1,001 | 0,857 | 0,0473 | 0,291 | 0324 | 5782 | 2472 | 00462 | 1,304 | 1,017 | 0926 | 0,275 | 0,119 | 0,0470 | 0,0150 | 0,0272
0,720 | 1,002 | 0,861 | 0,0480 | 0,0293 | 0,324 | 5786 | 2476 | 00465 | 1,304 | 1,018 | 0927 | 0,276 | 0,120 | 0,0472 | 0,0151 | 0,0274
0,721 | 1,003 | 0,862 | 0,0482 | 0,294 | 0325 | 5792 | 2477 | 00466 | 1,308 | 1,020 | 0932 | 0,0280 | 0,120 | 0,0480 | 0,0157 | 0,0277
0,722 | 1,003 | 0,864 | 0,0489 | 0,297 | 0328 | 5800 | 2491 | 00476 | 1,308 | 1,029 | 0,933 | 0,0280 | 0,120 | 0,0504 | 0,0158 | 0,0277
0,722 | 1,005 | 0,864 | 0,0495 | 0,0300 | 0,331 | 5803 | 2492 | 00481 | 1,315 | 1,029 | 0938 | 00282 | 0,121 | 0,0853* | 0,0178 | 0,0283
0,722 | 1,006 | 0,865 | 0,0504 | 0,0304 | 0,334 | 5806 | 2,498 | 00481 | 1,317 | 1,030 | 0,939 | 0,0286 | 0,122 0,0192 | 0,0287
0,722 | 1,011 | 0,870 | 0,0510 | 0,0312 | 0,334 | 5808 | 2501 | 0,0485 | 1,320 | 1,045 | 0,939 | 0,0288 | 0,123 0,0194 | 0,0299
0,723 | 1,013 | 0,871 | 0,0514 | 00316 | 0,337 | 5810 | 2,508 | 0,516 | 1,330 | 1,047 | 0,940 | 0,0310 | 0,123 0,0194
0,730 | 1,015 | 0,878 0,0324 | 0340 | 5813 | 2516 | 00552 | 1,346 | 1,047 | 0940 | 00311 | 0,124 0,0224
0,732 | 1,016 | 0,909 0,326 | 0341 | 5815 | 2519 | 00557 | 1,351 | 1,050 | 0941 | 00340 | 0,125
0,750 | 1,017 | 0,913 0,0331 | 0341 | 5834 | 2534 | 00676*| 1,372 | 1,066 | 0943 0,135*
1,020 | 00918 0,389* | 5849 | 2592 | 01131* [ 1,375 | 1,001 | 0948 0,137+
1,023 5855 | 3,031* 1,677* | 1,156 | 0,949 0,145*
1,044 5,902 0,953
1,318* 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785*
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjd@ny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theedelow
laboratorni vysledekdastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - Kod &astnika: 32

| referenesvasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|12y 1>2

Z-scoring see Annex 2

12y |>2

Z-scoring viz. Filoha 2
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Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C | %Mn | %sSi %P %S | %Cu | %Cr [ %Ni | %Al [ %Mo | %W %V %Ti | %Co | %B | %Nb [ %N
2,285
0,0238 2,312
0,603* 0,0253 | 0,300 2,383
0,664* 0,0408 | 00264 | 0310 2,384 1,216 0,0153*
0686 | 0,934 00416 | 00272 | 0313 | 5604 | 2426 1,232 0877 | 00222
0690 | 0949 | 0717% | 00419 | 00273 | 0314 | 5643 | 2,426 1,237 0881 | 0,0228
0702 | 0960 | 0797 | 00419 | 00274 | 0314 | 5644 | 2,436 1,246 | 0815* | 0885 | 00244 | 0,108
0703 | 0972 | 0811 | 00432 | 00276 | 0317 | 5684 | 2441 | 00342 | 1,252 | 0,899 | 0888 | 00246 | 0,110 0,0244
0703 | 0973 | 0816 | 00433 | 00276 | 0317 | 5696 | 2442 | 00390 | 1,252 | 0946 | 0,888 | 00253 | 0,110 0,0244
0704 | 0977 | 0818 | 00440 | 00277 | 0317 | 5706 | 2450 | 00414 | 1,268 | 0946 | 0899 | 00258 | 0,115 0,0078 | 0,0246
0706 | 0978 | 0835 | 00444 | 00277 | 0318 | 5707 | 2450 | 00421 | 1,276 | 0959 | 0,900 | 0,0260 | 0,115 0,0093 | 0,0256
0706 | 0982 | 0836 | 00449 | 00277 | 0318 | 5709 | 2462 | 00438 | 1,279 | 0973 | 0903 | 0,0260 | 0,116 0,0094 | 0,0257
0707 | 0985 | 0837 | 00450 | 0,0282 | 0319 | 5734 | 2463 | 00454 | 1,280 | 0976 | 0906 | 0,0265 | 0,116 0,0110 | 0,0260
0708 | 0988 | 0837 | 00450 | 0,0282 | 0320 | 5735 | 2464 | 00454 | 1280 | 0982 | 0910 | 00266 | 0116 | 00406 | 00117 | 0,0262
0709 | 0990 | 0843 | 00451 | 00288 | 0321 | 5755 | 2,466 | 00456 | 1289 | 0990 | 0910 | 00268 | 0117 | 00445 | 00146 | 0,0262
0711 | 0993 | 0848 | 00456 | 00288 | 0321 | 5770 | 2470 | 00458 | 1,294 | 1,015 | 0914 | 00269 | 0,117 | 0,0447 | 0,0149 | 0,0264
0714 | 0995 | 0855 | 00458 | 00288 | 0323 | 5774 | 2471 | 00461 | 1,294 | 1,015 | 0923 | 00271 | 0,118 | 0,0461 | 0,0149 | 0,0267
0715 | 1,001 | 0857 | 00473 | 00201 | 0324 | 5782 | 2472 | 00462 | 1304 | 1,017 | 0926 | 00275 | 0119 | 00470 | 00150 | 0,0272
0720 | 1,002 | 0861 | 00480 | 00293 | 0324 | 5786 | 2476 | 00465 | 1,304 | 1,018 | 0927 | 00276 | 0,120 | 0,0472 | 00151 | 0,0274
0721 | 1,003 | 0862 | 00482 | 00294 | 0325 | 5792 | 2477 | 00466 | 1,308 | 1,020 | 0932 | 00280 | 0120 | 00480 | 00157 | 0,0277
0,722 1,003 0,864 0,0489 0,0297 0,328 5,800 2,491 0,0476 1,308 1,029 0,933 0,0280 0,120 0,0504 0,0158 0,0277
0722 | 1,005 | 0864 | 00495 | 00300 | 0331 | 5803 | 2492 | 00481 | 1,315 | 1,029 | 0938 | 00282 | 0121 | 0,0853*] 00178 | 0,0283
0722 | 1,006 | 0865 | 00504 | 00304 | 0334 | 5806 | 2498 | 00481 | 1,317 | 1,030 | 0939 | 00286 | 0,122 0,0192 | 0,0287
0722 | 1011 | 0870 | 00510 | 00312 | 0334 | 5808 | 2501 | 00485 | 1,320 | 1,045 | 0939 | 00288 | 0,123 0,0194 | 0,0299
0,723 1,013 0,871 0,0514 0,0316 0,337 5,810 2,508 0,0516 1,330 1,047 0,940 0,0310 0,123 0,0194
0730 | 1,015 | 0878 00324 | 0340 | 5813 | 2516 | 00552 | 1,346 | 1,047 | 0940 | 00311 | 0,124 0,0224
0,732 1,016 0,909 0,0326 0,341 5,815 2,519 0,0557 1,351 1,050 0,941 0,0340 0,125
0750 | 1,017 | 0,913 00331 | 0341 | 5834 | 2,534 | 00676*| 1,372 | 1,066 | 0,943 0,135*
1,020 0,918 0,389* 5,849 2,592 0,1131* 1,375 1,001 0,948 0,137*
1,023 5855 [ 3,031* 1677 | 1156 | 0,949 0,145%
1,044 5,902 0,953
1,318 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785%
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjdeny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theedelow
laboratorni vysledekdastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - K6d &astnika: 33

| referenesvasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|12y 1>2

Z-scoring see Annex 2

12y |>2

Z-scoring viz. Filoha 2
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Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C %Mn | %Si %P %S %Cu | %Cr %Ni %Al | %Mo | %w %V %Ti %Co %B %Nb %N
2,285+
0,0238 2,312*
0,603* 0,0253 | 0,300 2,383
0,664* 0,0408 | 0,0264 | 0,310 2,384 1,216 0,0153*
0,686 | 0,934 0,0416 | 0,0272 | 0313 | 5604 | 2426 1,232 0,877 | 0,0222
0,690 | 0,949 | 0,717* | 0,0419 | 0,0273 | 0,314 | 5643 | 2,426 1,237 0,881 | 0,0228
0,702 0,960 0,797 0,0419 0,0274 0,314 5,644 2,436 1,246 0,815* 0,885 0,0244 0,108
0,703 0,972 0,811 0,0432 0,0276 0,317 5,684 2,441 0,0342 1,252 0,899 0,888 0,0246 0,110 0,0244
0,703 0,973 0,816 0,0433 0,0276 0,317 5,696 2,442 0,0390 1,252 0,946 0,888 0,0253 0,110 0,0244
0,704 0,977 0,818 0,0440 0,0277 0,317 5,706 2,450 0,0414 1,268 0,946 0,899 0,0258 0,115 0,0078 0,0246
0,706 0,978 0,835 0,0444 0,0277 0,318 5,707 2,450 0,0421 1,276 0,959 0,900 0,0260 0,115 0,0093 0,0256
0,706 0,982 0,836 0,0449 0,0277 0,318 5,709 2,462 0,0438 1,279 0,973 0,903 0,0260 0,116 0,0094 0,0257
0,707 0,985 0,837 0,0450 0,0282 0,319 5,734 2,463 0,0454 1,280 0,976 0,906 0,0265 0,116 0,0110 0,0260
0,708 0,988 0,837 0,0450 0,0282 0,320 5,735 2,464 0,0454 1,280 0,982 0,910 0,0266 0,116 0,0406 0,0117 0,0262
0,709 0,990 0,843 0,0451 0,0288 0,321 5,755 2,466 0,0456 1,289 0,990 0,910 0,0268 0,117 0,0445 0,0146 0,0262
0,711 0,993 0,848 0,0456 0,0288 0,321 5,770 2,470 0,0458 1,294 1,015 0,914 0,0269 0,117 0,0447 0,0149 0,0264
0,714 0,995 0,855 0,0458 0,0288 0,323 5,774 2,471 0,0461 1,294 1,015 0,923 0,0271 0,118 0,0461 0,0149 0,0267
0,715 1,001 0,857 0,0473 0,0291 0,324 5,782 2,472 0,0462 1,304 1,017 0,926 0,0275 0,119 0,0470 0,0150 0,0272
0,720 | 1,002 | 0861 | 0,0480 | 0,293 | 0324 | 5786 | 2,476 | 00465 | 1,304 | 1,018 | 0927 | 00276 | 0,120 | 0,0472 | 0,0151 | 0,0274
0,721 1,003 0,862 0,0482 0,0294 0,325 5,792 2,477 0,0466 1,308 1,020 0,932 0,0280 0,120 0,0480 0,0157 0,0277
0,722 | 1,003 | 0,864 | 0,0489 | 00297 | 0328 | 5800 | 2491 | 00476 | 1,308 | 1,029 | 0,933 | 0,0280 | 0,120 | 0,0504 | 0,0158 | 0,0277
0,722 1,005 0,864 0,0495 0,0300 0,331 5,803 2,492 0,0481 1,315 1,029 0,938 0,0282 0,121 0,0853* 0,0178 0,0283
0,722 | 1,006 | 0,865 | 0,0504 | 0,0304 | 0,334 | 5806 | 2,498 | 00481 | 1,317 | 1,030 | 0,939 | 0,0286 | 0,122 0,0192 | 0,0287
0,722 | 1,011 | 0,870 | 0,0510 | 0,312 | 0,334 | 5808 | 2501 | 0,0485 | 1,320 | 1,045 | 0,939 | 0,0288 | 0,123 0,0194 | 0,0299
0,723 | 1,013 | 0,871 | 0,0514 | 00316 | 0,337 | 5810 | 25508 | 0,516 | 1,330 | 1,047 | 0,940 | 0,0310 | 0,123 0,0194
0,730 1,015 0,878 0,0324 0,340 5,813 2,516 0,0552 1,346 1,047 0,940 0,0311 0,124 0,0224
0,732 1,016 0,909 0,0326 0,341 5,815 2,519 0,0557 1,351 1,050 0,941 0,0340 0,125
0,750 1,017 0,913 0,0331 0,341 5,834 2,534 0,0676* 1,372 1,066 0,943 0,135*
1,020 0,918 0,389* 5,849 2,592 0,1131* 1,375 1,091 0,948 0,137*
1,023 5,855 3,031* 1,677 1,156 0,949 0,145*
1,044 5,902 0,953
1,318* 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785*
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjdeny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theedelow
laboratorni vysledekdastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - K&d &astnika: 34

| referenesvasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|12y 1>2

Z-scoring see Annex 2

12y |>2

Z-scoring viz. Filoha 2
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Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C %Mn | %Si %P %S %Cu | %Cr %Ni %Al | %Mo | %w %V %Ti %Co %B %Nb %N
2,285+
0,0238 2,312*
0,603* 0,0253 0,300 2,383
0,664* 0,0408 0,0264 0,310 2,384 1,216 0,0153*
0,686 0,934 0,0416 0,0272 0,313 5,604 2,426 1,232 0,877 0,0222
0,690 0,949 0,717* 0,0419 0,0273 0,314 5,643 2,426 1,237 0,881 0,0228
0,702 0,960 0,797 0,0419 0,0274 0,314 5,644 2,436 1,246 0,815* 0,885 0,0244 0,108
0,703 0,972 0,811 0,0432 0,0276 0,317 5,684 2,441 0,0342 1,252 0,899 0,888 0,0246 0,110 0,0244
0,703 0,973 0,816 0,0433 0,0276 0,317 5,696 2,442 0,0390 1,252 0,946 0,888 0,0253 0,110 0,0244
0,704 0,977 0,818 0,0440 0,0277 0,317 5,706 2,450 0,0414 1,268 0,946 0,899 0,0258 0,115 0,0078 0,0246
0,706 0,978 0,835 0,0444 0,0277 0,318 5,707 2,450 0,0421 1,276 0,959 0,900 0,0260 0,115 0,0093 0,0256
0,706 0,982 0,836 0,0449 0,0277 0,318 5,709 2,462 0,0438 1,279 0,973 0,903 0,0260 0,116 0,0094 0,0257
0,707 0,985 0,837 0,0450 0,0282 0,319 5,734 2,463 0,0454 1,280 0,976 0,906 0,0265 0,116 0,0110 0,0260
0,708 0,988 0,837 0,0450 0,0282 0,320 5,735 2,464 0,0454 1,280 0,982 0,910 0,0266 0,116 0,0406 0,0117 0,0262
0,709 0,990 0,843 0,0451 0,0288 0,321 5,755 2,466 0,0456 1,289 0,990 0,910 0,0268 0,117 0,0445 0,0146 0,0262
0,711 | 0993 | 0,848 | 0,0456 | 0,0288 | 0,321 | 5770 | 2,470 | 00458 | 1,294 | 1,016 | 0914 | 00269 | 0,117 | 0,0447 [ 0,0149 | 0,0264
0,714 | 0995 | 0,855 | 0,0458 | 0,0288 | 0,323 | 5774 | 2471 | 00461 | 1,294 | 1,016 | 0923 | 00271 | 0,118 | 0,0461 | 0,0149 | 0,0267
0,715 | 1,001 | 0,857 | 0,0473 | 0,291 | 0324 | 5782 | 2472 | 00462 | 1,304 | 1,017 | 0,926 | 0,275 | 0,119 | 0,0470 | 0,0150 | 0,0272
0,720 1,002 0,861 0,0480 0,0293 0,324 5,786 2,476 0,0465 1,304 1,018 0,927 0,0276 0,120 0,0472 0,0151 0,0274
0,721 | 1,003 | 0,862 | 0,0482 | 00294 | 0325 | 5792 | 2477 | 00466 | 1,308 | 1,020 | 0932 | 0,0280 | 0,120 | 0,0480 | 0,0157 | 0,0277
0,722 1,003 0,864 0,0489 0,0297 0,328 5,800 2,491 0,0476 1,308 1,029 0,933 0,0280 0,120 0,0504 0,0158 0,0277
0,722 1,005 0,864 0,0495 0,0300 0,331 5,803 2,492 0,0481 1,315 1,029 0,938 0,0282 0,121 0,0853* 0,0178 0,0283
0,722 1,006 0,865 0,0504 0,0304 0,334 5,806 2,498 0,0481 1,317 1,030 0,939 0,0286 0,122 0,0192 0,0287
0,722 | 1,011 | 0,870 | 0,0510 | 00312 | 0,334 | 5808 | 2,501 | 0,0485 | 1,320 | 1,045 | 0,939 | 0,0288 | 0,123 0,0194 | 0,0299
0,723 | 1,013 | 0,871 | 0,0514 | 0,0316 | 0,337 | 5810 | 2,508 | 00516 | 1,330 | 1,047 | 0,940 | 0,0310 | 0,123 0,0194
0,730 | 1,015 | 0,878 0,0324 | 0340 | 5813 | 2516 | 00552 | 1,346 | 1,047 | 0940 | 00311 | 0,124 0,0224
0,732 | 1,016 | 0,909 0,326 | 0341 | 5815 | 2519 | 00557 | 1,351 | 1,050 | 0941 | 00340 | 0,125
0,750 1,017 0,913 0,0331 0,341 5,834 2,534 0,0676* 1,372 1,066 0,943 0,135*
1,020 0,918 0,389* 5,849 2,592 0,1131* 1,375 1,091 0,948 0,137*
1,023 5,855 3,031* 1,677 1,156 0,949 0,145*
1,044 5,902 0,953
1,318* 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785*
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjdeny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theedelow
laboratorni vysledekdastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - K6d &astnika: 35

| referenzesvasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|1z 1>2

Z-scoring see Annex 2

12y |>2

Z-scoring viz. Filoha 2




SPL

1. maje 432
735 31 BOHUMIN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C %Mn | %Si %P %S %Cu | %Cr %Ni %Al | %Mo | %w %V %Ti %Co %B %Nb %N
2,285+
0,0238 2,312*
0,603* 0,0253 | 0,300 2,383
0,664* 0,0408 0,0264 0,310 2,384 1,216 0,0153*
0,686 0,934 0,0416 0,0272 0,313 5,604 2,426 1,232 0,877 0,0222
0,690 0,949 0,717* 0,0419 0,0273 0,314 5,643 2,426 1,237 0,881 0,0228
0,702 | 0,960 | 0,797 | 0,0419 | 0,0274 | 0,314 | 5644 | 2,436 1,246 | 0815* | 0885 | 00244 | 0,108
0,703 0,972 0,811 0,0432 0,0276 0,317 5,684 2,441 0,0342 1,252 0,899 0,888 0,0246 0,110 0,0244
0,703 | 0,973 | 0,816 | 0,0433 | 00276 | 0317 | 5696 | 2442 | 00390 | 1,252 | 0,946 | 0,888 | 0,0253 | 0,110 0,0244
0,704 0,977 0,818 0,0440 0,0277 0,317 5,706 2,450 0,0414 1,268 0,946 0,899 0,0258 0,115 0,0078 0,0246
0,706 | 0,978 | 0,835 | 0,0444 | 0,277 | 0318 | 5707 | 2,450 | 0,0421 | 1,276 | 0,959 | 0,900 | 0,0260 | 0,115 0,0093 | 0,0256
0,706 0,982 0,836 0,0449 0,0277 0,318 5,709 2,462 0,0438 1,279 0,973 0,903 0,0260 0,116 0,0094 0,0257
0,707 | 0985 | 0,837 | 0,0450 | 0,0282 | 0,319 | 5734 | 2,463 | 0,454 | 1,280 | 0,976 | 0,906 | 0,0265 | 0,116 0,0110 | 0,0260
0,708 0,988 0,837 0,0450 0,0282 0,320 5,735 2,464 0,0454 1,280 0,982 0,910 0,0266 0,116 0,0406 0,0117 0,0262
0,709 0,990 0,843 0,0451 0,0288 0,321 5,755 2,466 0,0456 1,289 0,990 0,910 0,0268 0,117 0,0445 0,0146 0,0262
0,711 0,993 0,848 0,0456 0,0288 0,321 5,770 2,470 0,0458 1,294 1,015 0,914 0,0269 0,117 0,0447 0,0149 0,0264
0,714 0,995 0,855 0,0458 0,0288 0,323 5,774 2,471 0,0461 1,294 1,015 0,923 0,0271 0,118 0,0461 0,0149 0,0267
0,715 | 1,001 | 0,857 | 0,0473 | 0,291 | 0324 | 5782 | 2472 | 00462 | 1,304 | 1,017 | 0926 | 0,0275 | 0,119 | 0,0470 | 0,0150 | 0,0272
0,720 | 1,002 | 0,861 | 0,0480 | 0,0293 | 0,324 | 5786 | 2476 | 00465 | 1,304 | 1,018 | 0927 | 0,0276 | 0,120 | 0,0472 | 0,0151 | 0,0274
0,721 | 1,003 | 0,862 | 0,0482 | 0,294 | 0325 | 5792 | 2477 | 00466 | 1,308 | 1,020 | 0,932 | 0,0280 | 0,120 | 0,0480 | 0,0157 | 0,0277
0,722 1,003 0,864 0,0489 0,0297 0,328 5,800 2,491 0,0476 1,308 1,029 0,933 0,0280 0,120 0,0504 0,0158 0,0277
0,722 1,005 0,864 0,0495 0,0300 0,331 5,803 2,492 0,0481 1,315 1,029 0,938 0,0282 0,121 0,0853* 0,0178 0,0283
0,722 1,006 0,865 0,0504 0,0304 0,334 5,806 2,498 0,0481 1,317 1,030 0,939 0,0286 0,122 0,0192 0,0287
0,722 1,011 0,870 0,0510 0,0312 0,334 5,808 2,501 0,0485 1,320 1,045 0,939 0,0288 0,123 0,0194 0,0299
0,723 1,013 0,871 0,0514 0,0316 0,337 5,810 2,508 0,0516 1,330 1,047 0,940 0,0310 0,123 0,0194
0,730 1,015 0,878 0,0324 0,340 5,813 2,516 0,0552 1,346 1,047 0,940 0,0311 0,124 0,0224
0,732 | 1,016 | 0,909 0,326 | 0341 | 5815 | 2519 [ 00557 | 1,351 | 1,050 | 0941 | 00340 | 0,125
0,750 1,017 0,913 0,0331 0,341 5,834 2,534 0,0676* 1,372 1,066 0,943 0,135*
1,020 | 00918 0,389* | 5849 | 2592 | 01131* [ 1,375 | 1,001 | 0948 0,137+
1,023 5855 | 3,031* 1,677* | 1,156 | 0,949 0,145*
1,044 5,902 0,953
1,318* 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785*
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjdeny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theedelow
laboratorni vysledekdastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - K6d &astnika: 36

| referenzesvasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|12y 1>2

Z-scoring see Annex 2

12y |>2

Z-scoring viz. Filoha 2
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Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C %Mn %Si %P %S %Cu %Cr %Ni %Al %Mo | %W %V %Ti %Co %B %Nb %N
2,285+
0,0238 2,312*
0,603* 0,0253 | 0,300 2,383
0,664* 0,0408 | 0,0264 | 0,310 2,384 1,216 0,0153*
0,686 | 0934 0,0416 | 0,0272 | 0,313 | 5604 | 2,426 1,232 0,877 | 0,0222
0,690 0,949 0,717* 0,0419 0,0273 0,314 5,643 2,426 1,237 0,881 0,0228
0,702 0,960 0,797 0,0419 0,0274 0,314 5,644 2,436 1,246 0,815* 0,885 0,0244 0,108
0,703 0,972 0,811 0,0432 0,0276 0,317 5,684 2,441 0,0342 1,252 0,899 0,888 0,0246 0,110 0,0244
0,703 | 0973 | 0816 | 00433 | 00276 | 0317 | 5696 [ 2442 | 00390 | 1,252 | 0946 | 0,888 | 0,0253 | 0,110 0,0244
0,704 0,977 0,818 0,0440 0,0277 0,317 5,706 2,450 0,0414 1,268 0,946 0,899 0,0258 0,115 0,0078 0,0246
0,706 | 0978 | 0,835 | 00444 | 00277 | 0318 | 5707 | 2450 [ 00421 | 1,276 | 0,959 | 0,900 | 0,0260 | 0,115 0,0093 | 0,0256
0,706 | 0982 | 0836 | 00449 | 00277 | 0318 | 5709 | 2462 | 00438 | 1,279 | 0973 | 0903 | 00260 | 0,116 0,0094 | 0,0257
0,707 | 0985 | 0,837 | 00450 | 00282 | 0319 | 5734 | 2463 | 00454 | 1,280 | 0976 | 0,906 | 0,265 | 0,116 0,0110 | 0,0260
0,708 | 0988 | 0,837 | 00450 | 00282 | 0320 | 5735 | 2464 | 00454 | 1,280 | 0982 | 0910 | 00266 | 0,116 | 0,0406 | 0,0117 | 0,0262
0,709 | 0990 | 0843 | 00451 | 00288 | 0321 | 5755 | 2466 | 00456 | 1,289 | 0,990 | 0,910 | 00268 | 0,117 | 0,0445 | 0,0146 | 0,0262
0,711 | 0993 | 0848 | 00456 | 00288 | 0321 | 5770 | 2470 | 00458 | 1,294 | 1,015 | 0914 | 00269 | 0,117 | 0,0447 | 0,0149 | 0,0264
0,714 | 0995 | 0855 | 00458 | 00288 | 0,323 | 5774 | 2471 | 00461 | 1,294 | 1,015 | 0923 | 00271 | 0,118 | 0,0461 | 0,0149 | 0,0267
0,715 1,001 0,857 0,0473 0,0291 0,324 5,782 2,472 0,0462 1,304 1,017 0,926 0,0275 0,119 0,0470 0,0150 0,0272
0,720 1,002 0,861 0,0480 0,0293 0,324 5,786 2,476 0,0465 1,304 1,018 0,927 0,0276 0,120 0,0472 0,0151 0,0274
0,721 1,003 0,862 0,0482 0,0294 0,325 5,792 2,477 0,0466 1,308 1,020 0,932 0,0280 0,120 0,0480 0,0157 0,0277
0,722 | 1,003 | 0864 | 00489 | 00297 | 0328 | 5800 | 2491 | 00476 | 1,308 | 1,029 | 0,933 | 00280 | 0,120 | 0,0504 | 0,0158 | 0,0277
0,722 1,005 0,864 0,0495 0,0300 0,331 5,803 2,492 0,0481 1,315 1,029 0,938 0,0282 0,121 0,0853* 0,0178 0,0283
0,722 [ 1,006 | 0,865 | 00504 | 00304 | 0334 | 5806 | 2498 | 00481 | 1,317 | 1,030 | 0939 | 00286 | 0,122 0,0192 | 0,0287
0,722 | 1,011 | 0870 | 00510 | 00312 | 0,334 | 5808 | 2501 | 00485 | 1,320 | 1,045 | 0939 | 00288 | 0,123 0,0194 | 0,0299
0,723 | 1,013 | 0871 | 00514 | 00316 | 0,337 | 5810 | 2508 | 00516 | 1,330 | 1,047 | 0,940 | 0,310 | 0,123 0,0194
0,730 1,015 0,878 0,0324 0,340 5,813 2,516 0,0552 1,346 1,047 0,940 0,0311 0,124 0,0224
0,732 | 1,016 | 0,909 0,0326 | 0341 | 5815 | 2519 | 00557 | 1,351 | 1,050 | 0941 [ 0,0340 | 0,125
0,750 1,017 0,913 0,0331 0,341 5,834 2,534 0,0676* 1,372 1,066 0,943 0,135*
1,020 | 0,918 0,389 | 5849 | 2502 | 01131* [ 1,375 | 1091 | 0,948 0,137+
1,023 5,855 3,031* 1,677 1,156 0,949 0,145*
1,044 5,902 0,953
1,318* 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785*
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjagny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theebelow
laboratorni vysledekaastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - K&d ®astnika: 37

| referenzeevasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|12y 1>2

Z-scoring see Annex 2

|2 [>2

Z-scoring viz. Filoha 2
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Annex 1 for Certificate of participation in PT 30/6A
Laboratory results
(Position of the participant’s laboratory result)

PFiloha 1 k Os¥déeni o (fasti v PT 30/6/4
Laboratorni vysledky
(Postaveni laboratorniho vysledku dastnika)

%C %Mn %Si %P %S %Cu %Cr %Ni %Al %Mo | %W %V %Ti %Co %B %Nb %N
2,285+
0,0238 2,312*
0,603* 0,0253 | 0,300 2,383
0,664* 0,0408 | 0,0264 | 0,310 2,384 1,216 0,0153*
0,686 | 0934 0,0416 | 0,0272 | 0313 | 5604 | 2,426 1,232 0,877 | 0,0222
0,690 | 0949 | 0,717* | 00419 | 00273 | 0314 | 5643 | 2426 1,237 0,881 | 0,0228
0,702 | 0960 | 0,797 | 00419 | 00274 | 0314 | 5644 | 2436 1,246 | 0815* | 0885 | 00244 | 0,108
0,703 | 0972 | 0811 | 00432 | 00276 | 0317 | 5684 | 2441 | 00342 | 1,252 | 0,899 | 0,888 | 0,0246 | 0,110 0,0244
0,703 | 0973 | 0816 | 00433 | 00276 | 0317 | 5696 | 2442 | 00390 | 1,252 | 0946 | 0,888 | 0,0253 | 0,110 0,0244
0,704 | 0977 | 0818 | 00440 | 00277 | 0317 | 5706 | 2450 | 00414 | 1,268 | 0946 | 0,899 | 0,0258 | 0,115 0,0078 | 0,0246
0,706 | 0978 | 0,835 | 00444 | 00277 | 0318 | 5707 | 2450 | 00421 | 1,276 | 0959 | 0,900 | 0,0260 | 0,115 0,0093 | 0,0256
0,706 | 0982 | 0836 | 00449 | 00277 | 0318 | 5709 | 2462 | 00438 | 1,279 | 0973 | 0903 | 00260 | 0,116 0,0094 | 0,0257
0,707 | 0985 | 0,837 | 00450 | 00282 | 0319 | 5734 | 2463 | 00454 | 1,280 | 0976 | 0,906 | 0,265 | 0,116 0,0110 | 0,0260
0,708 | 0988 | 0,837 | 00450 | 00282 | 0320 | 5735 | 2464 | 00454 | 1,280 | 0982 | 0910 | 00266 | 0,116 | 0,0406 | 0,0117 | 0,0262
0,709 0,990 0,843 0,0451 0,0288 0,321 5,755 2,466 0,0456 1,289 0,990 0,910 0,0268 0,117 0,0445 0,0146 0,0262
0,711 0,993 0,848 0,0456 0,0288 0,321 5,770 2,470 0,0458 1,294 1,015 0,914 0,0269 0,117 0,0447 0,0149 0,0264
0,714 0,995 0,855 0,0458 0,0288 0,323 5,774 2,471 0,0461 1,294 1,015 0,923 0,0271 0,118 0,0461 0,0149 0,0267
0,715 1,001 0,857 0,0473 0,0291 0,324 5,782 2,472 0,0462 1,304 1,017 0,926 0,0275 0,119 0,0470 0,0150 0,0272
0,720 1,002 0,861 0,0480 0,0293 0,324 5,786 2,476 0,0465 1,304 1,018 0,927 0,0276 0,120 0,0472 0,0151 0,0274
0,721 1,003 0,862 0,0482 0,0294 0,325 5,792 2,477 0,0466 1,308 1,020 0,932 0,0280 0,120 0,0480 0,0157 0,0277
0,722 1,003 0,864 0,0489 0,0297 0,328 5,800 2,491 0,0476 1,308 1,029 0,933 0,0280 0,120 0,0504 0,0158 0,0277
0,722 1,005 0,864 0,0495 0,0300 0,331 5,803 2,492 0,0481 1,315 1,029 0,938 0,0282 0,121 0,0853* 0,0178 0,0283
0,722 1,006 0,865 0,0504 0,0304 0,334 5,806 2,498 0,0481 1,317 1,030 0,939 0,0286 0,122 0,0192 0,0287
0,722 1,011 0,870 0,0510 0,0312 0,334 5,808 2,501 0,0485 1,320 1,045 0,939 0,0288 0,123 0,0194 0,0299
0,723 1,013 0,871 0,0514 0,0316 0,337 5,810 2,508 0,0516 1,330 1,047 0,940 0,0310 0,123 0,0194
0,730 1,015 0,878 0,0324 0,340 5,813 2,516 0,0552 1,346 1,047 0,940 0,0311 0,124 0,0224
0,732 1,016 0,909 0,0326 0,341 5,815 2,519 0,0557 1,351 1,050 0,941 0,0340 0,125
0,750 1,017 0,913 0,0331 0,341 5,834 2,534 0,0676* 1,372 1,066 0,943 0,135*
1,020 0,918 0,389* 5,849 2,592 0,1131* 1,375 1,091 0,948 0,137*
1,023 5,855 3,031* 1,677 1,156 0,949 0,145*
1,044 5,902 0,953
1,318* 5,909 0,960
5,928 0,964
6,785*
Comments
Poznamky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorni vysledky vyjagny v % hmotnostnich

*  laboratory result excluded as outlier
laboratorni vysledek vylaien jako odlehly

I:I laboratory result of the participant having theebelow
laboratorni vysledekaastnika s kddem uvedenym nize

Participant’s code - K&d astnika: 38

| referenzeevasee Annex 3
vztazna hodnota - vifloRa 3

|12y 1>2

Z-scoring see Annex 2

|2 [>2

Z-scoring viz. Filoha 2






